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Introdução 

A Medicina Nuclear (MN) é uma ciência que consiste em imagens e 

tratamentos, utilizando como base para tais procedimentos fontes radioativas não 

seladas, que são administradas diretamente no paciente. Este método de imagem, 

denominado cintilografia requer a utilização de radiofármacos (RF), que nada mais 

são do que fármacos agregados a um elemento emissor de radiação. Para que esta 

radiação seja captada, são utilizadas gama-câmaras que transformam a radiação 

emitida pelo paciente em imagens diagnósticas. 

No Brasil, esse tipo de método é relativamente recente, teve seu início em 1956 

com a criação do Instituto de Energia Atômica (IEA), que atualmente passou a ser 

chamado Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), o qual foi o pioneiro 

na produção de RF. Pouco tempo depois foi criada a Sociedade Brasileira de Medicina 

Nuclear (SBMN), com sua fundação em 14 de setembro de 1961. 

Para a execução das cintilografias têm-se como base guidelines, que são 

diretrizes e orientações, as quais os profissionais embasam-se para a realização dos 

exames. Porém, no Brasil, na maioria das vezes, é necessário tomar como suporte 

os guidelines internacionais, havendo poucos guias nacionais disponibilizados e bem 

estruturados para estes tipos de procedimentos. Para que um protocolo seja o mais 

completo possível, é necessário informações importantes sobre cada procedimento, 

tais como: indicações clínicas, contraindicações, interações medicamentosas, 

preparo do paciente, biodistribuição, atividade e método de administração, reações 

ao radiofármaco, instrumentação, protocolo de aquisição e artefatos. Os protocolos 

elaborados pelas clínicas estão de acordo com discussões em congressos, inovações 

clínicas, disponibilidade radiofarmacêutica, mas principalmente em guidelines 

sugeridos pela comunidade científica, como a Sociedade Internacional de Medicina 

Nuclear. 

Contudo, em 2016 foram criados os primeiros guidelines e orientações 

nacionais pela SBMN, sendo eles: Orientações para cálculo do preço baseado no 

código CBHPM para o tratamento com Rádio-223; Diretriz para Cintilografia de 

mamas e para Cintilografia de Pesquisa do Linfonodo Sentinela no Câncer de Mama; 

Terapia com Octreotato-Dota-177Lu; Guideline para Ventriculografia Radioisotópica, 

Cintilografia de Perfusão Miocárdica de repouso e estresse, e Cintilografia Óssea e 

Cintilografia Óssea trifásica; Guideline para PET/CT FDG-18F; Diretriz para 
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confirmação de Morte Encefálica por meio da Cintilografia de Perfusão Cerebral; e 

Manejo de pacientes adultos com Nódulos Tireoidianos e Câncer Diferenciado da 

Tireoide, sendo este último um parecer sobre as atuais diretrizes da Associação 

Americana de Tireoide (ATA); Guideline para Cintilografia de Inalação e Perfusão 

Pulmonares; e Guideline para Radioembolização Hepática com Microesferas. 

Apesar da criação de alguns guidelines nacionais, observa-se um déficit de 

materiais relacionados à área e suas aplicações, além da falta de materiais práticos 

para a realização dos procedimentos, como verifica-se em outros tipos de exames 

radiológicos, podendo ser exemplificado os manuais existentes para técnicas 

radiológicas convencionais, tomografia computadorizada e ressonância magnética. 

Na área acadêmica, os estudantes brasileiros encontram dificuldades no 

estudo de MN, pois os livros relacionados à disciplina são muito densos e pouco 

práticos, e trazendo estudos muitas vezes distantes da realidade, por serem 

traduções e não obras que coincidem com a prática no país. Além disso, o que é 

disponível não é acessível aos profissionais, que necessitam de referências seguras 

e práticas para um acesso rápido, pois não são diretos em suas informações, assim 

dificultado a pesquisa na rotina realizada nos serviços de Medicina Nuclear (SMN). 

Sabendo da importância e a necessidade de realizar procedimentos 

adequados à realidade do país e possuir material acessível para orientação, este livro 

tem como objetivo auxiliar profissionais da área na realização de cintilografias como 

um guia prático, sendo acessível e direto para com sua pesquisa. Além de propor aos 

estudantes um material de fácil pesquisa e estudo, pois há falta de referências 

relacionadas aos protocolos cintilográficos de acordo com a realização. 
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Medicina Nuclear 

A MN é uma área do diagnóstico por imagem a qual demonstra a fisiologia dos 

órgãos estudados. Para tal objetivo são utilizadas fontes radioativas não seladas, 

administradas no paciente de acordo com seu peso e idade. 

Em MN há método de diagnóstico por imagem que é chamado cintilografia, 

tendo este nome por formar imagens a partir da cintilação da radiação dentro do 

equipamento. Esta técnica é capaz de evidenciar a parte funcional de órgãos e 

sistemas permitindo uma localização temporal e espacial, a partir de emissões de 

fótons gama advindos do paciente e sendo captados pelo equipamento. Para a 

realização destes exames são administrados no paciente substâncias radioativas, 

chamadas de radiofármacos as quais são captadas por órgãos específicos graças ao 

traçador que é utilizado, um fármaco que guia o caminho do radioisótopo até os 

órgãos os quais, tem-se uma afinidade química. 

 Os procedimentos em MN para realização de imagens podem ser classificados 

em três categorias: procedimentos de imagem, estudos em função in vivo e 

procedimentos terapêuticos, onde os dois primeiros representam diagnósticos por 

imagem e o último constitui de tratamento de patologias. 

Dos procedimentos de diagnósticos podem ser destacados: imagens 

dinâmicas, estáticas, tomografia computadorizada com emissão de fóton único 

(SPECT) e varredura. Os exames de MN fornecem informações fisiológicas e 

morfológicas como tamanho, localização, forma ou até lesões espaciais do sistema 

em estudo. 

A energia emitida pelo RF emana do corpo do paciente para ser mensurada 

externamente por aparelhos específicos, chamados de gama-câmara, no detector do 

equipamento atravessa o colimador, que pode ser específico para determinadas 

faixas de energia e também para tamanho de estruturas, atinge o cristal de iodeto de 

Na. Produz um fóton de luz que é captado e transformado em pulso elétrico e 

amplificado pelas fotomultiplicadoras. 
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Radiofármaco 

Radionuclídeos 

Radionuclídeos são elementos que, devido à sua natureza física, são instáveis 

e emitem energia na forma de decaimento radioativo, tendo como produto um 

radioisótopo com a energia cada vez menor, até, por fim, se tornar um elemento 

estável. 

Na MN, são lidados com elementos que decaem principalmente por radiação 

gama, radiação alfa, radiação beta positiva e negativa e captura eletrônica. Um 

conceito importante para se falar de cada tipo de radiação é a Transferência Linear 

de Energia (LET), que consiste na quantidade de energia que é depositada na matéria 

pelo comprimento que a partícula/fóton percorre pelo material; isto é, uma partícula 

de alto LET irá ser atenuada rapidamente pela matéria, pois será mais pesada, mas 

terá uma alta energia de ionização, trazendo mais danos ao tecido. 

Os decaimentos por radiação alfa são utilizados em tratamentos na MN, pois 

são partículas pesadas – essencialmente são um átomo de Hélio, possuindo dois 

prótons e dois nêutrons – e tem alto LET, interagindo em grande escala com os 

tecidos, tendo muito potencial para causar danos aos mesmos. Um exemplo prático 

é ²²³Ra, um emissor de partículas alfa, utilizado no tratamento de metástases ósseas 

de câncer de próstata resistente à castração. 

No decaimento por partículas beta, os radionuclídeos em questão possuem 

excessos de nêutrons ou prótons; para que ocorra o decaimento beta positivo, o 

radioisótopo necessita ter um excesso de prótons, para que um próton se converta 

em um nêutron, emitindo um pósitron e um neutrino – sendo esta última partícula 

liberada para a conservação de energia cinética na reação –, sendo um grande 

exemplo o FDG-18, utilizado em exames de PET/CT. Agora, para que ocorra o 

decaimento beta negativo, o radioisótopo necessita ter um excesso de nêutrons, para 

que um nêutron se converta em próton, emitindo um elétron e um antineutrino, sendo 

o maior exemplo o ¹³¹I, utilizado no tratamento de câncer de tireoide. 

E, por fim, há o decaimento por captura eletrônica e radiações gama, que se 

diferenciam das outras por serem fótons de baixo LET, isto é, extremamente 

penetrantes porém não interagem tanto com o tecido, sendo esses preferidos para o 

diagnóstico em MN. A captura eletrônica ocorre quando um elétron das camadas 

próximas ao núcleo se funde ao núcleo do átomo, tendo sua lacuna preenchida por 
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um elétron da camada mais próxima, causando uma liberação de energia conhecida 

como raios X característicos, sendo um exemplo deste, o 201Tl, utilizado 

principalmente em exames do miocárdio. 

O decaimento por radiação gama é o mais utilizado em MN, sendo 

representado pelo 99mTc, o mais utilizados em Serviços de Medicina Nuclear (SMN), 

por decair por fótons gama puros, com uma energia baixa e T1/2 curto, causando uma 

baixa taxa de exposição ao paciente. Estas radiações são energias de baixo LET 

emitidas pelo núcleo do átomo, só ocorrendo decaimento puro gama em elementos 

metaestáveis, isto é, radionuclídeos intermediários com meia-vida mensurável. 

Fármaco 

O fármaco é um composto químico, que quando associado a um radionuclídeo, 

constitui a ferramenta básica de investigação em MN. Sua função será transportar um 

radionuclídeo para um órgão ou sistema após administração no paciente. Esse 

transporte se dá por meio de afinidades com algum componente de uma determinada 

célula, ou proteína, ou molécula de um organismo. As moléculas transportadoras se 

ligam inicialmente a um radionuclídeo e, quando administrado no paciente, essa 

molécula se liga com o componente químico que tenha afinidade, em um órgão ou 

tecido que virá a ser diagnosticado ou tratado. Os principais RF são apresentados na 

figura 1.1. 
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Figura 1.1 – Principais radiofármacos e seus usos 

Fonte: Próprios autores (2020). 

Gerador De 99mTecnécio 

 O gerador de 99Mo é um sistema blindado do qual é possível extrair o 99mTc. O 

Tecnécio 99 metaestável é um radioisótopo largamente utilizado na medicina nuclear, 

seja em sua forma de pertecnetato de sódio, seja ligado a fármacos. Este radioisótopo 

possui uma meia-vida de aproximadamente 6 horas, tornando inviável sua 

comercialização para cidades distantes. Deste modo, para a obtenção desta matéria 

prima, é necessário que o SMN disponha de um gerador. 

 Para a eluição do gerador de 99Mo/99mTc é necessário que o profissional da 

radiologia retire inicialmente as proteções plásticas do gerador (Figura 1.2A) e em 

seguida, as proteções das agulhas de entrada do eluente e saída do pertecnetato de 

sódio (Figura 1.2B). Com as agulhas expostas, se conecta o frasco de solução salina 

estéril na entrada do eluente (Figura 1.2C). E, depois, insere-se na agulha de saída 

um frasco de vácuo, protegido por uma blindagem plumbífera (Figura 1.2D). Por 

diferença de pressão, a solução salina passa e lava a coluna cromatográfica de 

alumina com 99Mo, presente no circuito interno do gerador. Como o 99mTc possui 

pouca afinidade com a alumina, o pertecnetato de sódio é carregado pela solução 

salina e o frasco de vácuo (Figura 1.2E). Assim, finalizando a eluição do 99mTc. 
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Figura 1.2 – 
Repre-

sentação esquemática da eluição de um gerador de 99Mo/99mTc 

Fonte: Próprios autores (2019). 
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Equipamentos 

Gama-câmara 

As gama-câmaras são equipamentos detectores de radiação utilizados em 

procedimentos cintilográficos (Figura 1.3). São formadas por um tipo variável de 

colimador, cristal de cintilação, fotomultiplicadoras, um circuito elétrico e um 

computador. O colimador é uma barreira física destinada a filtrar os fótons gama que 

atingirão os cristais de cintilação. O cristal de cintilação adotado nas gama-câmaras 

é o iodeto de sódio dopado com tálio. Quando este cristal entra em contato com uma 

radiação ionizante, o fóton gama neste caso, ele cintila emitindo luz ultravioleta e luz 

visível. Essa luz é direcionada até as fotomultiplicadoras e por fim, esta luz é 

transformada em pulso elétrico e registrada pelo computador. 

 Existem variações entre as gama-câmaras (Figuras 1.4 e 1.5) de acordo com 

o fabricante e, em alguns casos, ao tipo de exame. Alguns exemplos são o número e 

disposição de cabeças, sistemas híbridos com o acoplamento de equipamentos de 

ressonância magnética, ou ainda, mais usualmente, tomógrafos. 

 

 

Figura 1.3 – Representação esquemática de um detector gama-câmara. 

Fonte: próprios autores (2019). 
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Figura 1.4 – Gama-câmara de uma cabeça 

Fonte: Próprios autores (2018) 

 

 

Figura 1.5 – Gama-câmara de duas cabeças 

Fonte: Próprios autores (2018) 

 

Nas cintilografias miocárdicas, a gama câmara pode ser adaptada para ser 

utilizada na avaliação do sistema cardiovascular. Um exemplo é a Cardio MD, 

demonstrada na figura 1.6 abaixo. 
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Figura 1.6 – Equipamento Philips Cardio MD para realização de Cintilografia Miocárdica. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Este equipamento possui duas cabeças (dois detectores) com configuração em 

“L” ou 90º para aquisições de 180º. O princípio de aquisição de imagens é o mesmo 

de um equipamento com aquisições SPECT, entretanto é associada a função GATED, 

onde o eletrocardiograma possibilita a formação de imagens que demonstram a 

sístole e a diástole máxima do paciente através da colocação de eletrodos no 

paciente, realizando simultaneamente o monitoramento cardíaco (Figura 1.7). Caso a 

rejeição dos batimentos seja superior a 10%, deve-se checar as conexões e trocar a 

posição dos eletrodos. 
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Figura 1.7 – Imagens GATED em sístole máxima (amarelo) e diástole máxima (rede verde) – es-
tresse primeira fileira e repouso segundo fileira. 

Fonte: Próprios autores (2019). 

 

Colimadores 

A função dos colimadores é absorver e direcionar os fótons que chegam e 

definir o campo geométrico do cristal. Bons fótons são os fótons primários que incidem 

paralelamente às entradas do colimador, pois, obtém melhor localização e nitidez. 

Porém fótons primários indesejáveis podem incidir nos colimadores, sendo estes 

fótons advindos de tecidos adjacentes do paciente. Maus fótons também provêm da 

difusão Compton, que são fótons advindos do órgão alvo ou adjacentes que podem 

se espalhar e chegar até o detector. 

Os colimadores são constituídos de chumbo e possuem vários furos onde a radiação 

deve incidir de forma paralela. O colimador é interposto entre o paciente e os cristais 

cintiladores. Executam a absorção dos fótons primários que não incidem 

paralelamente aos septos do colimador, aumentado o contraste e diminuindo a 

radiação de fundo. 

Os tipos básicos de colimadores são: pinhole (furo único) e multihole, deste 

último podem ser distinguidos por furos paralelos, convergentes ou divergentes. 
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O colimador pinhole tem sensibilidade muito fraca e pouco da radiação 

consegue ultrapassá-lo. Neste tipo de colimador, após a radiação atravessá-lo a 

imagem é formada de modo invertido, como em uma câmera e o campo de visão 

aumenta, necessitando dispor-se próximo ao paciente para que a imagem seja 

magnificada. A magnificação geométrica proporciona a resolução de partes menores, 

com isso, é mais indicado para estruturas pequenas como tireoide, regiões 

esqueléticas menores e também em exames pediátricos. O tipo de colimador pinhole 

ainda possibilita a flexibilidade do paciente, com opção de incidências oblíquas. A 

desvantagem do mesmo é a baixa contagem de fótons e a abertura para elevar essa 

contagem resulta em uma menor resolução espacial. 

O tipo de colimador multihole, pode ser convergente, divergente ou paralelo, este 

último é mais usado na prática clínica rotineira. As paredes entre os orifícios são 

denominadas septos do colimador. Esses septos podem ter diferentes espessuras, 

permitindo a escolha de seleção entre fótons de alta ou de baixa energia. Um septo 

mais longo permite uma maior resolução espacial, porém, dessa forma a sensibilidade 

é menor. Os colimadores de baixa energia geralmente referem-se a no máximo 150 

KeV, já os de alta estão em torno de 400 Kev. Dos colimadores de baixa energia ainda 

tem-se alguns com desenhos especializados em melhorar resolução ou sensibilidade. 

Os colimadores de furos convergentes, assim como os pinhole, são usados na 

magnificação geométrica da imagem e podem substituir o colimador de furo único em 

exames pediátricos. Ainda podem ser do tipo fan beam (furos dispostos em forma de 

leque) ou cone beam (furos dispostos em forma de cone). 

Colimadores divergentes garantem um amplo campo de visão, geralmente 

usados para estruturas maiores ou pacientes com maior área corporal. A maior 

desvantagem desses tipos de colimadores é a distorção da imagem quando é 

aumentada ou diminuída de maneira singular, dependendo da distância entre o 

colimador e a estrutura. Os tipos de colimadores estão ilustrados na Figura 1.8. 
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Figura 1.8 – Tipos de colimadores. 

Fonte: (METTLER; GUIBERTEAU, 2012). 

 

Gama Probe 

 O gama probe é um equipamento detector de radiação portátil que possui uma 

pequena sonda para ser utilizada em procedimentos intraoperatórios após a injeção de 

um radiofármaco, como a localização de linfonodo sentinela, lesões de mama não 

palpáveis e cirurgia de paratireoide (Figura 1.9). 

 A sonda gama possui um cilindro de aço inoxidável ou tungstênio para a 

colimação. Ela utiliza iodeto de césio dopado com tálio e é muito sensível aos fótons 

gama. Possui, ainda, uma unidade de controle que indica rapidamente a localização 

da radiação gama ou beta. E, por utilizar a tecnologia sólida, não necessita de 

calibração. 
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Figura 1.9 – Equipamento Gama Probe. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Probe para captação de tireoide 

 O probe para captação de tireoide (Figura 1.10) é um sistema composto por 

detectores de iodeto de sódio dopado com tálio, detectando cintilação gama sem 

imagens. O probe possui um cristal de NaI com uma abertura, formato de cone, 

colimador de chumbo com orifício único acoplado a um tubo fotomultiplicador e 

eletrônicos. Este sistema apresenta alta sensibilidade, permitindo estudo de 

atividades na faixa de alguns microcurie (μCi). O probe para captação é posicionado 

a uma distância de 30cm da região cervical do paciente para serem obtidas contagens 

da glândula tireoide, permitindo um campo de visão de 15cm, sendo as contagens 

emitidas durante 60 segundos. Controles periódicos devem ser feitos neste sistema. 
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Figura 1.10 – Probe para captação de tireoide. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Kit Pulmonar 

O Kit Pulmonar é utilizado nas cintilografias de ventilação/inalação pulmonar. 

Ele consiste basicamente em um nebulizador com uma blindagem espessa para 

barrar tanto quanto possível a dose de radiação emitida ao paciente (Figura 1.11). No 

recipiente é colocado o 99mTc Ácido dietilenotriaminopentacético (99mTc-DTPA), o 

recipiente é ligado a um sistema de oxigênio, que vai produzir o radioaerosol. Sua 

função é levar as partículas de gás para o pulmão por meio da mangueira que está 

ligada ao nebulizador. 
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Figura 1.11 – Kit para radioaerossol utilizado na Cintilografia Pulmonar. 

Fonte: Prórios autores (2018). 

 

O gás é inalado através da mangueira que está ligada ao nebulizador. O 

oclusor nasal é fundamental para que o paciente inale somente pela boca, conforme 

demonstrado na Figura 1.12, a qual segue abaixo. 

 

 

Figura 1.12 – Etapa de inalação do RF na cintilografia de inalação pulmonar. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

O nebulizador utilizado deve ter seu desempenho comprovado, pois o mal 

desempenho causa um índice elevado de deposição do radioaerosol na condução 
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das vias aéreas. 

Medidor de atividade 

O medidor de atividade ou calibrador de dose, também às vezes chamado de 

curiômetro, é um equipamento empregado em SMNs que permite medir a atividade 

de seringas, ampolas e frascos contendo radiofármacos. Os medidores são câmaras 

de ionização especiais em formato de poço, os quais possuem uma câmara cheia de 

gás (geralmente argônio) com uma pressão de 20 atm, fazendo com que haja 

ionização quando a câmara é irradiada, que é transformada depois em carga elétrica. 

Possui uma tensão relativamente baixa aplicada do ânodo ao cátodo, cristal de iodeto 

de sódio cilíndrico onde é inserido o tubo de ensaio para contagens, uma camada de 

chumbo para blindagem e um circuito eletrônico especial. Acoplado à base do cristal 

está um tubo fotomultiplicador que amplia a detecção em um escalar, demonstrando 

o valor da atividade em um painel eletrônico, o qual também possui um teclado com 

opções de janelas para distintos radionuclídeos e energias. 

Esse equipamento tem uma alta detecção de raios gama, pois a amostra é 

cercada pelos cristais dentro do poço. Devido a fração de radioatividade que incide 

na porção do cristal tem-se uma eficiência geométrica para o curiômetro. Esses 

contadores, conforme figura 1.13, têm uma eficiência de detecção alta, portando 

podem detectar até 1 μCi [37 kilobequerel (kBq)], podendo, em caso de amostras 

menores que este valor, serem subestimadas e havendo erros na contagem. 
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Figura 1.13 – Representação esquemática de um medidor de atividade. 

Fonte: Próprios autores (2019). 

 

Detector de radiação 

O uso de detectores de radiação é obrigatório pela legislação brasileira – de 

acordo com a norma nº 3.05 da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), que 

diz respeito aos requisitos de segurança e proteção radiológica para SMN – e um pré-

requisito para o funcionamento conforme destes serviços. Este dispositivo funciona 

de modo a indicar a presença de radiação ionizante em um meio, por meio da 

interação da mesma com o material contido neste detector, sendo o mais comumente 

utilizado o detector à cintilação de acordo com o apresentado na figura 1.14 – este 

funciona da mesma forma que os detectores encontrados nos equipamentos, por 

meio da captação dos fótons pelo material cintilador, sendo transformados em luz e 

posteriormente em corrente elétrica pelas fotomultiplicadoras –, pela sua eficiência e 

baixo custo de produção. 

Estes detectores podem ter sua eficiência variável de acordo com o tipo e 

energia dos fótons incidentes, pois as mesmas interagem de forma diferente com o 

material detector contido nele, este devendo ser um fator a ser considerado na compra 

do mesmo. 

Por fim, de acordo com a norma nº 3.05, um SMN deve ter um monitor – 
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principal e reserva – de taxa de dose e um monitor – principal e reserva – de 

contaminação de superfície. A diferença entre os dois se encontra somente na 

unidade de medida demonstrada no visor: para taxa de dose, as unidades mais 

comuns são microsivert por hora (μSv/h) e microrontgen por hora (μR/h) e para 

contaminação de superfície, são comuns contagens por minuto (CPM) e contagens 

por segundo (CPS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14 – Equipamento detector de atividade, do tipo cintilômetro. 

Fonte: Interphysix (2018). 

 

Ebulidor de radiofármaco 

 O aquecimento na preparação do radiofármaco é imprescindível para obter 

bons resultados em determinados exames. Para tal aquecimento, é utilizado o 

ebulidor de RF (Figura 1.15). O aquecimento na preparação do radiofármaco é 

imprescindível para obter bons resultados em determinados exames. Para tal 

aquecimento, é utilizado o ebulidor de RF (Figura 1.16). Ele é utilizado em exames 

como cintilografia miocárdica (aquecimento para marcação do 99mTc-MIBI) e 

cintilografia cerebral (aquecimento para marcação do 99mTc-TRODAT-1). Desta forma, 



43 

 

vê-se a importância do aquecimento do radiofármaco na preparação dos kits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15 – Ebulidor de Radiofármaco. 

Fonte: Eckert e Ziegler (2018). 
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Contraindicações gerais 

As contraindicações comuns para os protocolos cintilográficos devem-se por 

se tratarem da administração de uma fonte de radiação ionizante não selada. Por este 

motivo, é contraindicado para gestantes, salvo em situações justificadas pelo corpo 

médico. Além disso, lactantes devem suspender a amamentação por, pelo menos, 24 

horas após o exame no caso de exames com Tc99m, e o leite produzido durante esse 

período deve ser descartado. Há precauções para gestantes ou mulheres em 

amamentação, pois a administração do RF durante a gravidez pode ocasionar 

alterações mutagênicas no feto, devendo ser utilizado somente em casos de extrema 

necessidade, quando os riscos de exposição do feto ou recém-nascido à radiação 

sejam justificados pela importância do diagnóstico. Além disso, procurar evitar o 

contato próximo entre a mãe e o bebê durante as 12 horas seguintes à administração 

do RF. 

Artefatos gerais 

Os artefatos em comum encontrados em exames cintilográficos são objetos 

metálicos como: fivelas de cinto, artigos em roupas, colares e assim por diante, pois 

podem atenuar a radiação, atrapalhando a formação da imagem correta. Além de 

marcação errada, extravasamento ao administrar a dose, cálculo incorreto do RF ou 

em alguns protocolos a mistura mal feita do RF com alimento ou bebida. É 

recomendado que o ambiente para aquisição das imagens não possua variação 

acentuada, como ruído, iluminação ou temperatura. Assim como o ambiente, o 

paciente necessita estar o mais imóvel possível, sem alteração de movimentos nas 

imagens com o colimador o mais próximo possível da região estudada, além de 

selecionar o tipo correto de colimador e parâmetros para que com isso seja concebível 

uma melhor captação da energia do radioisótopo, assim sendo adquirida uma imagem 

adequada para o exame. 
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Protocolo de Cintilografia Óssea com MDP 

O RF mais utilizado para uma cintilografia óssea é o MDP (ácido medrônico) 

marcado com 99mTc (99mTc-MDP). O radioisótopo utilizado para a marcação do kit 

liofilizado de MDP é o 99mTc, emissor gama, com uma energia de 140 keV e com meia-

vida de aproximadamente 6 horas. 

A cintilografia óssea com 99mTc-MDP é um estudo de varredura (Figura 2.1), 

que busca anormalidades osteometabólicas dos pés à cabeça do paciente. 

  

 

Figura 2.1 – Cintilografia óssea de varredura e estáticas de pelve. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia óssea lista um grande 

número de indicações, dentre eles está a busca por metástases ósseas; a avaliação 

de neoplasias ou lesões conhecidas; a diferenciação de tumores ósseos primários; 

avaliação de rejeições de próteses; detecção de fraturas ocultas; a avaliação de dor 
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e traumas ósseos; avaliação de doenças osteometabólicas como doença de Paget, 

osteoporose, osteomalácia; a detecção e avaliação de artrite e osteoartrose, bem 

como a localização de locais para biópsia. 

Contraindicações 

Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Pode haver interações medicamentosas com: compostos contendo ferro, 

fósforo e doses terapêuticas de difosfanatos. Além de gluconato de cálcio, heparina e 

meperidina que causam hipercaptação. Estrogênios aumentam a captação em 

tecidos mamários e o alumínio contido em antiácidos, metástases hepáticas, necrose 

hepática, hipercalcemia e amiloidose proporcionam uma maior visualização do fígado. 

A quimioterapia citotóxica aumenta a absorção craniana e compostos que contenham 

ácido aminocapróico aumentam a absorção muscular. 

Preparo do paciente 

É recomendado hidratação oral (1000ml a 1250ml) após a administração do 

RF. Além disso, o paciente deve esvaziar a bexiga antes da realização das imagens. 

Pacientes com câncer prostático podem ter dificuldade de micção, neste caso é 

recomendada a sondagem vesical. 

Protocolo de aquisição 

A aquisição da imagem pode ser realizada entre duas e cinco horas após a 

administração do RF. O posicionamento para a varredura é o decúbito dorsal 

horizontal (DD), alinhado ao plano médio sagital, com braços juntos lateralmente ao 

corpo (figura 2.2). Recomenda-se aos pacientes com sobrepeso que se mantenha a 

face palmar das mãos voltadas para o corpo devido a maior abrangência dos 

membros superiores. Realiza-se uma varredura anterior e posterior de corpo inteiro e 

imagens estáticas conforme a área de interesse. Em caso de hipercaptação em 

regiões críticas, deve-se analisar junto à indicação clínica e/ou questionar ao médico 

responsável pelo SMN sobre a necessidade de imagens estáticas. 
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Figura 2.2– Posicionamento para varredura de uma cintilografia óssea. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP (Low Energy All purpose) ou 

alta resolução, com janela de energia de 15% em 140 keV, pois os fótons que saem 

do isótopo de 99mTc e adentram o colimador são de baixa energia e o colimador LEAP 

é projetado para absorver este tipo de fótons. É obtido uma imagem planar de 

varredura com velocidade em cm/min, tendo como base o valor sugerido pelo 

fabricante da gama-câmara. 

Biodistribuição 

O RF se deposita nos ossos devido à afinidade química com cristais de 

hidroxiapatita. Há uma maior captação em áreas com atividade osteoblástica. 

Observa-se hipocaptação em sítios com destruição óssea severa. Já em áreas de 

infarto ósseo nas fases precoces ou de interrupção do fluxo sanguíneo a captação 

pode estar ausente. A excreção do RF se dá por via renal. 

Atividade e método de administração 

Utiliza-se o RF 99mTc-MDP, com atividade média para adultos é entorno de 20 

mCi, sendo administrado por via endovenosa. A dose para pacientes pediátricos é 
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medida por meio do cálculo matemático que leva em consideração a massa e altura 

do paciente sendo: 250 – 300µCi/kg (mínimo de 0,5-1,0 mCi). 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem, vômito e prurido no local da injeção. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), a bexiga quando cheia 

apresenta alta atividade, podendo sobrepor ou obscurecer parte da coluna lombar, 

sacro, cóccix e púbis. A urina também pode interferir na imagem quando encontrada 

em roupas, causando pontos hipercaptantes na imagem captada. É solicitada ao 

paciente a micção imediatamente antes da realização da imagem; 

O extravasamento do RF na hora da administração causa uma região 

hipercaptante na imagem, que muitas vezes sobrepõem estruturas ósseas. Este 

artefato é conhecido como “injetoma”. Pode-se melhorar a imagem com a aplicação 

da região de interesse (ROI) no processamento da imagem. Contudo, a região 

mascarada não é fidedigna, podendo esconder algum processo patológico; 

O tecnécio livre presente no RF pode marcar a tireoide e o trato gastrointestinal. 

Os tecidos moles também podem apresentar alta atividade quando a imagem é 

realizada com muita antecedência e sem hidratação do paciente; 

Captações complementares laterais e oblíquas são de suma importância em 

caso de dúvida sobre uma visualização. 
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Protocolo para Cintilografia Óssea Trifásica 

O RF mais utilizado para uma cintilografia óssea é o 99mTc-MDP. O radioisótopo 

utilizado para a marcação do kit liofilizado de MDP é o 99mTc, emissor gama, com uma 

energia de 140 keV e com meia-vida de aproximadamente 6 horas. 

 O estudo de fluxo ósseo trifásico investiga o aporte sanguíneo que chega 

imediatamente à região de interesse e a atividade osteoblástica. Na seguinte imagem 

é possível observar na metade superior, o momento em que o RF é trazido pelo 

sangue até o crânio a cada tempo. Na metade inferior esquerda, encontram-se as 

imagens estáticas imediatas anterior e posterior. E, em seguida, as imagens tardias, 

demonstrando a fixação do 99mTc-MDP nos ossos do crânio (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3 – Cintilografia de fluxo ósseo. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia óssea trifásica são a 

diferenciação entre osteomielite e celulite; a avaliação de aderência de próteses, 

assim como processos inflamatórios, infecciosos, necrose e dor óssea; a avaliação 

de distrofia simpática reflexa; a avaliação de pioartrite e artrite; a detecção de tumores 
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ósseos primários e detecção de fratura por estresse. 

Contraindicações 

Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Pode haver interações medicamentosas com: compostos contendo ferro, 

fósforo e doses terapêuticas de difosfanatos. Além de gluconato de cálcio, heparina e 

meperidina que causam hipercaptação. Estrogênios aumentam a captação em 

tecidos mamários e o alumínio contido em antiácidos, metástases hepáticas, necrose 

hepática, hipercalcemia e amiloidose proporcionam uma maior visualização do fígado. 

A quimioterapia citotóxica aumenta a absorção craniana e compostos que contenham 

ácido aminocapróico aumentam a absorção muscular. 

Preparo do paciente 

Não necessita de preparo para o paciente. 

Protocolo de aquisição 

 A aquisição da imagem é realizada imediatamente após a administração do RF 

para o fluxo, em seguida são realizadas as imagens de equilíbrio. As imagens tardias 

são adquiridas de 2 a 3 horas após a administração. O paciente é posicionado em 

decúbito dorsal horizontal, alinhado ao plano médio sagital, com a área de estudo 

posicionada abaixo do detector. As projeções são obtidas de acordo com a indicação 

clínica. 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou alta resolução, com janela 

de energia de 15% em 140 keV, pois os fótons que saem do isótopo de 99mTc e 

adentram o colimador são de baixa energia e o colimador LEAP é projetado para 

absorver este tipo de fótons. Para o fluxo sanguíneo é utilizada uma matriz de 64x64, 

com uma imagem a cada dois segundos durante 80 segundos. Para o equilíbrio se 

utiliza uma matriz de 128x128, com 300.000-500.000 contagens, geralmente 150.000-

200.000 para extremidades. 
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Biodistribuição 

O RF possui afinidade com os cristais de hidroxiapatita, assim sendo 

depositado nos ossos. Possui maior captação em áreas com aumento da atividade 

osteoblástica. Observa-se hipocaptação em sítios com destruição óssea severa. Já 

em áreas de infarto ósseo nas fases precoces ou de interrupção do fluxo sanguíneo 

a captação pode estar ausente. A excreção do RF se dá por via renal. 

Atividade e método de administração 

Utiliza-se o RF 99mTc-MDP, para adultos em torno de 20 mCi. A dose para 

pacientes pediátricos é medida por meio do cálculo matemático que leva em 

consideração a massa e altura do paciente sendo: 250 a 300 µCi/kg (mínimo de 0,5-

1,0 mCi). O método de administração é por via endovenosa em bolus. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem, vômito e prurido no local da injeção. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), a bexiga quando cheia, 

apresenta alta atividade, podendo sobrepor ou obscurecer parte da coluna lombar, 

sacro, cóccix e púbis. A urina também pode interferir na imagem quando encontrada 

em roupas, causando pontos hipercaptantes na imagem captada. É solicitada ao 

paciente a micção imediatamente antes da realização da imagem; 

O extravasamento do RF na hora da administração causa uma região 

hipercaptante na imagem, que muitas vezes sobrepõem estruturas ósseas. Este 

artefato é conhecido como “injetoma”. Pode-se melhorar a imagem com a aplicação 

do ROI no processamento da imagem. Contudo, a região mascarada não é fidedigna, 

podendo esconder algum processo patológico. 

O tecnécio livre presente o RF pode marcar a tireoide e o trato gastrointestinal. 

Os tecidos moles também podem apresentar alta atividade quando a imagem é 

realizada com muita antecedência e sem hidratação do paciente; 

Captações complementares laterais e oblíquas são de suma importância em 



54 

 

caso de dúvida sobre uma visualização. 
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Protocolo de Linfocintilografia de MMII e MMSS 

Os RFs mais utilizado para uma linfocintilografia de membros inferiores (MMII) 

e membros superiores (MMSS) são o 99mTc dextrana 70 (99mTc-DEX-70) ou o 99mTc 

dextrana 500 (99mTc-DEX-500). O radioisótopo utilizado para a marcação do kit 

liofilizado de Dextrana é o 99mTc, emissor gama, com uma energia de 140 keV e com 

meia-vida de aproximadamente 6 horas. 

 O protocolo de linfocintilografia é um exame muito mais solicitado para MMII 

(Figura 2.4). Apesar de ambos os membros estarem sujeitos ao edema, a 

linfocintilografia de membros superiores é pouco prescrita pelos médicos. Uma vez 

que geralmente o edema em MMSS é de causa conhecida. Todavia, em casos 

crônicos e espontâneos ainda são requisitados. 

 

 

Figura 2.4 – Linfocintilografia de Membros Inferiores. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Indicações Clínicas 

A principal indicação para a linfocintilografia para MMII ou MMSS é o linfedema. 

Contraindicações   

Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Não possui interações medicamentosas. 

Preparo do paciente 

 Não há necessidade de um preparo específico do paciente. 

Protocolo de aquisição 

A aquisição da primeira imagem 15 minutos após a administração do RF, após 

1 hora é realizada a segunda e a terceira após duas horas. E, se necessário, pode-se 

obter a imagem em até 24 horas. DD horizontal, alinhado ao plano médio sagital com 

braços ao longo do corpo para MMII (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 – Imagem Posicionamento para Linfocintilografia para Membros Inferiores. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Já para MMSS, o paciente deve manter os braços acima da cabeça (Figura 

2.6). Ambos os membros devem ser captados simultaneamente usando uma 

varredura de corpo inteiro anterior e posterior. Tanto para MMII para MMSS, o abdome 

deve ser incluído, de modo que o fígado apareça na aquisição. 

 

 

Figura 2.6 – Imagem Posicionamento para Linfocintilografia para Membros Superiores. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador de furos paralelos LEAP ou alta 

resolução, com janela de energia de 15% em 140 keV, matriz de 256x1024 em modo 

de varredura de corpo inteiro a uma velocidade de 8 a 12 cm/min em uma aquisição 

planar.   

Biodistribuição 

Após a administração, o RF se difunde através do sistema linfático, sendo 

depositado nos linfonodos. 

Atividade e método de administração 

A atividade média é de 0,5 a 1 mCi (20 a 37 MBq) de 99mTc-dextrana 70 ou 500 

por membro. O método de administração se dá por via intradérmica ou subcutânea, 

sendo injetado no dorso da mão ou pés no segundo espaço interdigital. 

Reações adversas 

As reações ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, as reações 

adversas relacionadas ao 99mTc-dextrana 70 e 99mTc-dextrana 500 são do tipo 

alérgicas, como pápula e prurido no local onde foi administrado, em alguns casos 

pode se disseminar pelo membro. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), o artefato estrela no local da 

injeção pode obscurecer linfonodos circunvizinhos; 

O RF pode não migrar para região de interesse devido presença de tecido 

cicatricial de uma cirurgia ou lesão anterior. 
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Protocolo de Cintilografia de Corpo Inteiro com 67GA 

O radioisótopo utilizado para uma cintilografia para pesquisa de processos 

inflamatórios ou infecciosos é o 67Ga, emissor gama, com energias de 93, 184 e 300 

keV e com meia-vida de aproximadamente 78,3 horas. 

A Pesquisa de Corpo Inteiro (PCI) com 67Ga (Figura 2.7) tem um papel 

importante no rastreamento de infecções e inflamações. Entretanto, não se restringe 

apenas a elas, podendo também, ter papel fundamental em achados oncológicos. 

 

 

Figura 2.7– Pesquisa de Corpo Inteiro com 67Ga. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia com 67Ga são amplas, 

contudo, não se limitam apenas as aqui citadas: a PCI é indicada para localizar o foco 

de uma febre de origem desconhecida; as imagens locais para mediastino e pulmão 

são indicadas para pacientes imunocomprometidos; também é adotada para a 

detecção de inflamação miocárdica ou pericárdica; a avaliação e acompanhamento 

de doença pulmonar induzida por drogas como bleomicina, amiodarona; o 67Ga é 
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preferível em relação aos leucócitos marcados para a detecção de infecção do espaço 

em disco e osteomielite vertebral; a detecção e localização de linfomas de Hodgkin e 

não Hodgkin. 

Contraindicações 

Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Podem ocorrer interações medicamentosas com: antibióticos, causando 

hipercaptação intestinal, metoclopramida, reserpina, fenotiazinas, contraceptivos 

orais e dietilestilbestrol intensificam a captação mamária. Medicamentos como 

amiodarona, bleomicina, busulfan, nitrofurantoína, Cytoxan, metotrexato, 

procarbazina, vincristina ou o abuso de drogas podem marcar a área pulmonar. Além 

de fenitoína, em pacientes com evidência de linfadenopatia ou pseudolinfoma 

apresenta a área do mediastino e hilo pulmonar mais destacada. Outros compostos 

que também causam interações como RF são: o metotrexato, cisplatina, nitrato de 

gálio, mecloretamina, vincristina sulfato, ferro e a quimioterapia aumentam a captação 

óssea, podendo diminuir a captação hepática e de um tumor ou abcesso. O gluconato 

de cálcio, administrado por vias intramusculares, aumentam a captação nos tecidos 

moles. A quimioterapia ou antibióticos também podem marcar o timo. 

Preparo do paciente 

O paciente deve esvaziar o intestino antes do exame. Geralmente recomenda-

se a utilização de laxantes orais e/ou enemas de limpeza. Porém, se o paciente está 

muito debilitado ou não consegue comer alimentos sólidos, o preparo não é 

recomendado. 

Protocolo de aquisição 

A imagem da cintilografia com 67Ga pode ser adquirida de 24 a 72 horas após 

a administração do RF. Imagens tardias de 92 horas ou mais podem ser necessários 

para precisão do diagnóstico, especialmente úteis para abdome e rins. Imagens 

precoces de 3 a 4 horas podem ser úteis em casos de inflamação aguda para evitar 

atividade intestinal extensa. O posicionamento para cintilografia com 67Ga é em DD 
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horizontal, alinhado ao plano médio sagital. São realizadas as projeções anterior e 

posterior para pesquisa de corpo inteiro. Em caso de patologias localizadas, o médico 

definirá as projeções. 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara, colimador para média energia, com janela de 

15% em 90, 180 e 296 keV, com 300.000 contagens para axial e 150.000 contagens 

para apendicular e SPECT com 64 steps por 30 segundos. A matriz para PCI é a 

256x1024, para localizadas 256x256. A imagem de cintilografia com 67Ga pode ser 

realizada em lesões no corpo inteiro, lesões locais. Além da imagem planar, também 

pode ser associada ao SPECT. 

Biodistribuição 

O 67Ga se liga à transferrina do plasma e se deposita no fígado, baço, sistema 

gastrointestinal, ossos e medula óssea. 

Atividade e método de administração 

A atividade média é de 4 a 6 mCi (150–220 MBq) de 67Ga para adultos. Para 

pacientes pediátricos utiliza-se atividade de 0,04 a 0,07 mCi/kg (1,5 a 2,6 MBq/kg) 

com uma dose mínima de 0,25 a 0,5 mCi (9 a 18 MBq). O método de administração 

é por via endovenosa. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

ser do tipo alérgicas, podendo ter manifestação cutânea e náusea. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), a atividade presente na 

bexiga, quando cheia, pode bloquear a visualização das estruturas circunvizinhas; o 

colimador errado inutiliza a imagem adquirida. 
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Protocolo de Linfocintilografia para Detecção de Linfonodo Senti-

nela 

Os RFs mais utilizado para uma linfocintilografia para busca de Linfonodo 

Sentinela (LS) são o 99mTc-DEX-70, o 99mTc-DEX-500 ou o ácido fítico (99mTc-fitato). 

O radioisótopo utilizado para a marcação do kit liofilizado de Dextrana ou de Fitato é 

o 99mTc, emissor gama, com uma energia de 140 keV e com meia-vida de 

aproximadamente 6 horas. 

 A linfocintilografia pode ser destinada à busca do LS tem como objetivo, a 

detecção do primeiro linfonodo da cadeia linfática. É um estudo muito delicado, que 

visa à localização do LS para sua retirada e análise histológica. Este procedimento 

viabiliza a confirmação da drenagem ou não de células tumorais para a cadeia 

linfática. Deste modo, tornando possível um melhor planejamento cirúrgico. E, muitas 

vezes, evitando processos traumáticos como o esvaziamento axilar, no caso câncer 

mamário. Na seguinte imagem de linfocintilografia para busca de LS em mama (Figura 

2.8), é possível observar a drenagem do RF para o LS. 

 

 

Figura 2.8 – Linfocintilografia para busca de linfonodo sentinela em mama. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Todavia, a linfocintilografia para busca de LS não é exclusividade dos tecidos 

mamários. Elas podem ser realizadas também em tumores profundos e em 

superficiais, como no melanoma (Figura 2.9). Na imagem a seguir, tem-se uma 

linfocintilografia para busca de LS para melanoma na perna. Nela, observa-se a 

migração do RF para a cadeia linfática pélvica. 

 

 

Figura 2.9 – Linfocintilografia para busca de linfonodo sentinela na perna. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

A indicação para a realização de uma linfocintilografia é a localização do 

linfonodo sentinela para a avaliação de metástase linfonodal oculta em pacientes sem 

indícios de comprometimento locorregional. 

Contraindicações 

Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Não há interações medicamentosas para este exame. 
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Preparo do paciente 

Não é necessário preparo do paciente para este exame. 

Protocolo de aquisição 

A hora da imagem de linfocintilografia para busca de LS depende do tempo de 

drenagem do RF para a cadeia linfonodal. Naturalmente, o LS aparece em torno de 1 

hora após a administração. Todavia, quando a área é massageada é estimulada a 

drenagem prematura do RF para o LS, levando cerca de 15 minutos para aparecer 

na imagem. 

O posicionamento adotado para a linfocintilografia para busca de LS em tecido 

mamário é o DD horizontal. Deve-se levar em consideração a posição cirúrgica para 

o posicionamento dos MMSS. As projeções adotadas no exame de linfocintilografia 

para busca de LS são a anterior e a lateral da mama, incluindo a região axilar. 

Para o delineamento do contorno do corpo, é utilizado 99mTc, 57Cobalto ou, 

ainda, uma fonte pontual de 99mTc em uma agulha de seringa. Neste dia, são 

realizadas marcações com caneta permanente a fim de facilitar a localização durante 

a cirurgia. 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou alta resolução, com janela 

de energia de 15% em 140 keV, pois os fótons que saem do isótopo de Tecnécio 99 

metaestável e adentram o colimador são de baixa energia e o colimador LEAP é 

projetado para absorver este tipo de fótons. Contudo, no dia do procedimento 

cirúrgico, é utilizado o equipamento gama probe para detectar o linfonodo delimitado 

anteriormente. 

Biodistribuição 

Os RFs 99mTc-Fitato, o 99mTc-DEX-70 ou 99mTc-DEX-500, após serem 

administrados por via intradérmica, se difundem nas vias linfáticas e se depositam na 

cadeia linfonodal além da, distribuição fisiológica difusa no fígado e baço. 
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Atividade e método de administração 

Para o RF 99mTc-Fitato e 99mTc-dextrana 70 ou 500, é utilizada uma atividade 

de 0,1 a 1 mCi (5 a 37 MBq), podendo chegar a 4 mCi (150 MBq) dependendo do 

intervalo entre o horário do exame e da cirurgia. 

A administração do RF, pode ser de forma periareolar ou peritumoral. No 

método periareolar, subdérmico, a dose e o volume do RF são divididos pelo número 

de regiões de injeção. Após realizada a administração, é massageada a região para 

estimular o RF a ser drenado para a cadeia linfática. No método peritumoral a 

administração é feita com uma agulha de insulina, junto com o auxílio de métodos que 

possibilitem a visualização da anatomia, como ultrassonografia (USG) ou mamografia. 

Reações adversas 

As reações ao RF são muito raras e facilmente reversíveis. Apesar disso, as 

reações relacionadas ao 99mTc-DEX e ao 99mTc-fitato são do tipo alérgicas, como 

pápula e prurido no local onde foi administrado, em alguns casos pode se disseminar 

pelo membro. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), é possível encontrar vários 

artefatos durante o processamento de uma imagem de linfocintilografia para busca de 

LS em tecido mamário. Tal como o artefato estrela, causado pela alta atividade 

concentrada na região de injeção, podendo assim obscurecer linfonodos 

circunvizinhos; 

O RF pode não migrar para a região de interesse caso houver uma cirurgia ou 

lesão anterior; 

A imagem anterior, em múltiplos linfonodos, pode não ser suficiente para o 

diagnóstico, necessitando de projeções complementares. 
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Protocolo de Cintilografia Miocárdica com 99mTecnécio 

Os RFs aplicados na cintilografia de perfusão miocárdica são o 99mTc Sestamibi 

(99mTc-MIBI) ou 99mTc-tetrofosmin (Figura 3.1). O radionuclídeo utilizado é o 99mTc que 

emite radiação gama, com energia a 140 keV e meia vida de 6 horas, características 

que o tornam um RF adequado para realização de cintilografias. 

 

 

Figura 3.1 – Cintilografia miocárdica com 99mTc-MIBI. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização do teste de estresse físico de uma cintilografia 

miocárdica são: dor torácica aguda; DAC; história de Infarto agudo do miocárdio 

(IAM); diabetes mellitus ou doença vascular periférica ou cerebral; eletrocardiograma 

(ECG) sugestivo de isquemia; angina instável; insuficiência cardíaca descompensada; 

doença valvar grave; disfunção ventricular grave; e escore de Framingham. 

Já para o teste de estresse farmacológico as indicações clínicas são: 
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incapacidade de realizar exercício adequado e anormalidades eletrocardiográficas. 

Contraindicações 

As contraindicações absolutas e relativas a cintilografia de perfusão do 

miocárdio com estresse físico e farmacológico são: síndrome coronariana aguda, PE 

aguda, a hipertensão pulmonar grave, a dissecção aguda da aorta, a estenose aórtica 

grave sintomática, a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, a arritmia descontrolada, a 

miocardite aguda e pericardite e a endocardite ativa; lesão de tronco da coronária 

esquerda significativa, estenose aórtica severa, distúrbios eletrolíticos, bloqueio 

atrioventricular de alto grau, e miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. Vide 

contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

O 99mTc-MIBI não apresenta interações medicamentosas. Porém, na etapa de 

estresse, os beta-bloqueadores diminuem os batimentos cardíacos do paciente, im-

possibilitando atingir a frequência máxima cardíaca durante a realização da ergome-

tria. Já no estresse farmacológico, os derivados de xantina (cafeína, teofilina e teo-

bromina) interagem com o dipiridamol, podendo causar alterações na captação do 

RF. 

 

Preparo do paciente 

O paciente deve suspender café, chá, refrigerantes, chocolate, cigarros e cafe-

ína 24 horas antes do exame. Ingerir alimentos leves antes do exame. Para realização 

do teste de esforço o paciente deve suspender por alguns dias antes da etapa de 

estresse medicamentos como beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, 

nitratos, dipiridamol, derivados de xantina, etc. O paciente deverá receber essa orien-

tação no agendamento do exame. 

Para teste de estresse farmacológico, é administrado via endovenosa 

0,56mg/kg de dipiridamol, durante 4 minutos. É feita a monitoração do ECG da mesma 

forma com que são realizados nos testes de estresse. Após a administração de dipi-

ridamol aguarda-se de 3 a 5 minutos e então é administrado o RF. 
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Protocolo de aquisição 

Deve-se averiguar com o corpo clínico qual será o teste de estresse escolhido 

e a ordem de realização do exame (Ex: Protocolo de 1 dia, primeira etapa de estresse 

farmacológico e segunda etapa em repouso, como representado na Figura 3.2). 

 

Figura 3.2 – Em A protocolo de 1 dia. Em B protocolo de 2 dias. 

Fonte: Adaptado de ASNC (2016).   

  

No protocolo de 1 dia deve-se administrar o RF e aguardar de 30 a 60 minutos 

para a aquisição das imagens em repouso; depois realizar estresse físico ou 

farmacológico (de acordo com a decisão do corpo clínico) e, no pico do esforço, 

aplicar o RF e aguardar 15 a 45 minutos para a nova aquisição das imagens, conforme 

a Figura 3.3 demonstra. 

 Para o protocolo de dois dias, realiza-se o repouso no 1º dia e o estresse no 

2º dia. Esta ordem pode ser alterada, sendo feito primeiro a etapa de estresse e depois 

(ou no 2º dia) o repouso, se necessário. 
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Figura 3.3 – Em A protocolo de 1 dia. Em B protocolo de 2 dias 

Fonte: Adaptado de ASNC (2016).   

  

O posicionamento do paciente é em decúbito dorsal com os braços elevados 

(Figura 3.4). 
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Figura 3.4 – Posicionamento em Cintilografia Miocárdica nas etapas de repouso. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou alta resolução, com janela 

de 15% centralizada em 140 keV para 99mTc, a matriz utilizada é de 64x64. O SPECT 

inicia-se a aquisição em oblíqua anterior direita (OAD) a 45º, girando 180º até oblíqua 

posterior esquerda (OPE), à 45º. Realiza-se 64 steps de 20 a 40 segundos na etapa 

de repouso, e em torno de 20 a 25 segundos, por step, na etapa de estresse. Sempre 

que possível, é utilizado durante o exame a sincronização com eletrocardiograma 

(GATED) em ambas as etapas da cintilografia miocárdica, com exceção de paciente 

arrítmico. O GATED possibilitará a formação de imagens que demonstram a sístole e 

a diástole máxima do paciente. Caso a rejeição dos batimentos seja superior a 10%, 

deve-se checar as conexões e trocar a posição dos eletrodos. 

Biodistribuição 

O RF se deposita no tecido miocárdico, na região coronária onde há fluxo 

sanguíneo, glândulas salivares e tireoide. A eliminação do mesmo se dá via 

hepatobiliar, havendo hipercaptação de vesícula biliar, intestino, glândula salivar e 

tireiode na primeira hora após administração pelos rins e bexiga. 
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Atividade e método de administração 

 Atividade média para protocolos de 1 ou 2 dias é de: 7 mCi (259 MBq) a 9 mCi 

(333MBq) para a etapa de repouso e 3 vezes maior para a etapa de estresse. Em 

protocolos de 2 dias utiliza-se mesma atividade, não devendo exercer o valor de 30 

mCi (1110 MBq). 

Para pacientes obesos submetidos a protocolo de 2 dias devem realizar 

primeiro a etapa de estresse, caso esta tenha resultado anormal é feita a etapa de 

repouso. 

A atividade pediátrica é calculada de acordo com a ferramenta Dosage Card. 

O método de administração do RF é por via endovenosa. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. 

O dipiridamol (que é o fármaco utilizado para induzir o paciente ao estresse 

cardiológico na cintilografia miocárdica) pode provocar reações como dor torácica, 

cefaléia, tontura, extrassístoles ventriculares, náusea, hipotensão e rubor. Para 

reverter o quadro, é recomendado que após um minuto da injeção do radiotraçador, 

seja administrada via endovenosa de 50 mg a 250 mg de aminofilina. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), as imagens de perfusão 

miocárdica podem apresentar hipercaptação no fígado, vesícula biliar e alças 

intestinais, sendo mais frequente nos pacientes que fizeram estresse farmacológico 

ou que não podem caminhar. 

Imagens com a mama rebatida são uma opção para eliminar ou reduzir 

artefatos na parede anterior, para reduzir a atenuação diafragmática na parede inferior 

uma alternativa é a realização de imagens em decúbito ventral (DV). 
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Protocolo de Cintilografia Miocárdica com 201Tálio 

O 201Tl emite radiação X com energia de 68 keV a 80 keV e uma pequena 

quantidade de radiação gama. Sua meia vida física é de 73,1 horas e é ideal para 

imagens de redistribuição cardiovascular. 

Indicações Clínicas 

As indicações atuais para a realização de uma cintilografia miocárdica com o 

uso do 201Tl para avaliação da viabilidade miocárdica, auxiliando na detecção de áreas 

cardíacas viáveis, obtidas em imagens tardias. 

Contraindicações 

As contraindicações absolutas e relativas ao estresse físico e farmacológico 

são: síndrome coronariana aguda, PE aguda, a hipertensão pulmonar grave, a 

dissecção aguda da aorta, a estenose aórtica grave sintomática, a cardiomiopatia 

hipertrófica obstrutiva, a arritmia descontrolada, a miocardite aguda e pericardite, e a 

endocardite ativa; lesão de tronco da coronária esquerda significativa, estenose 

aórtica severa, distúrbios eletrolíticos, bloqueio atrioventricular de alto grau, e 

miocardiopatia hipertrófica obstrutiva. Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

O RF apresenta interações medicamentosas com β-bloqueadores e nitratos, 

que provocam defeitos de perfusão ocasionados pelo exercício. Os medicamentos 

propranolol, procainamida, lidocaína, fenitoína, doxorrubicina e glicosídeos cardíacos 

provocam hipocaptação miocárdica e hipercaptação hepática. Além disso, a 

vasopressina causa defeitos de perfusão em pacientes que não apresentam patologia 

arterial crônica, gerando resultados falsos positivos. 

Preparo do paciente 

O paciente deve suspender durante 36 horas medicamentos como beta-

bloquadores, bloqueadores de canal de cálcio, nitratos. Além de suspender 

dipiridamol, aminofilina, café, chá, refrigerantes, chocolate e cigarros por 24 horas 

antes do exame. 
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Protocolo de aquisição 

O posicionamento do paciente é em decúbito dorsal, com os braços elevados. 

As aquisições em SPECT iniciam em OAD, girando 180º até OPE em 45º. Para 

aquisições de 180°, os detectores duplos devem estar na configuração de 90° ou “L”. 

Em sistemas de cabeça tripla, é usada rotação de 360°. 

As imagens são adquiridas de 10 a 15 minutos após a administração do 201Tl, 

e as imagens de redistribuição em torno de 4 horas depois. De acordo com os 

resultados obtidos nas imagens anteriores, pode-se optar pela realização de imagens 

tardias (entre 18 a 24 horas após a administração), conforme a Figura 3.5 demonstra. 

 

 

Figura 3.5 – Demonstração dos protocolos de aquisição da imagem com 201Tálio. 

Fonte: Adaptado de ASNC (2016). 
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Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou alta resolução. A matriz 

aplicada nesse exame é 64x64. Nos SPECT são realizados 64 steps de 20 segundos 

cada. Colimador de baixa energia e alta resolução e janela de energia entre 15% a 

17% centralizada em 72keV. 

Biodistribuição 

O 201Tl se difunde na corrente sanguínea e sua captação no tecido do miocárdio 

é proporcional à perfusão. Após a captação inicial, concentra-se de acordo com a 

viabilidade. O RF se redistribui ao decorrer do tempo, assim não permanece nos 

miócitos, sendo extraído em tecido miocárdico em áreas que eram isquêmicas quando 

administrado no pico de estresse. Deste modo, permite a aquisição de imagens 

tardias, ou seja, de redistribuição que independem da perfusão e apresenta a 

viabilidade miocárdica. O 201Tl é excretado via renal, fígado e alças intestinais. 

 

Atividade e método de administração 

A atividade média do RF é 3 mCi (111 MBq) e tem como método de 

administração via endovenosa. Para a reinjeção, é utilizada a atividade de 1 mCi (37 

MBq). 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), podem ser visualizadas 

estruturas atenuantes como diafragma, abdome e mamas.  

Para reduzir tais artefatos, pode-se realizar imagens do paciente em DV com a 

cabeça lateralizada, utilizando equipamento SPECT 180º iniciando na oblíqua anterior 

esquerda do paciente.  

A realização de imagens em prona pode reduzir o movimento do paciente e a 



79 

 

atenuação da parede inferior em comparação com a imagem em DD. 
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Protocolo de Cintilografia de Inalação Pulmonar 

O RF aplicado à cintilografia de inalação pulmonar apresentada com a Figura 

3.6, é o 99mTc-DTPA. O radionuclídeo utilizado é o 99mTc que emite radiação gama, 

com energia a 140 keV e meia vida de 6 horas, características que o tornam um RF 

adequado para realização de cintilografias. 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Aquisições SPECT no plano coronal em cintilografia pulmonar. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia pulmonar de inalação 

estão concentradas em; avaliação de grau de doença pulmonar; quantificação de 

função pulmonar diferencial antes de cirurgia para CA de pulmão; avaliação de 

transplante de pulmão e distúrbios crônicos no parênquima pulmonar. 

Contraindicações 
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Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

O RF pode interagir com medicamentos como: compostos que contém alumina, 

acetazolamida, ciclosporina, mitomicina, anticoncepcionais orais, tetraciclinas, 

anestésicos, furosemida e amiodarona, podendo prejudicar a qualidade das imagens. 

Preparo do paciente 

Caso o equipamento utilizado para o exame não seja um SPECT/CT, reco-

menda-se que o paciente realize uma radiografia ou TC de tórax antes do exame. A 

inalação pulmonar geralmente é realizada antes da perfusão. O RF é inalado pelo 

paciente em supino ou sentado, por meio de um bocal com o nariz ocluído durante 20 

minutos (Figura 3.7). 

 

 

Figura 3.7 – Etapa de inalação do RF na cintilografia de inalação pulmonar. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Protocolo de aquisição 

Realizar primeiro a etapa de inalação e depois perfusão. A aquisição das 

imagens é iniciada 20 a 30 minutos após o início da inalação. Realizar bochecho com 

água para minimizar atividade residual na boca e esôfago. Posicionar o paciente no 

equipamento em decúbito dorsal, com os braços elevados, conforme a Figura 38 

demonstra. 
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Figura 3.8 – Posicionamento para aquisição da imagem na cintilografia de inalação pulmonar. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

As projeções recomendadas são planares anterior(A), posterior(P), oblíqua 

anterior direita (OAD), oblíqua anterior esquerda (OAE), oblíqua posterior direita 

(OPD), oblíqua posterior esquerda (OPE), lateral direita(LD) e lateral esquerda(LE). 

Para o SPECT, o número total de projeções é 128 (no caso de câmaras com duas 

cabeças, realizar 64 projeções em cada cabeça). 

Na Figura 3.9 é possível visualizar imagem SPECT na cintilografia pulmonar, 

evidenciando uma hipocaptação no lobo superior direito. 
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Figura 3.9 – Imagens SPECT no plano coronal em cintilografia pulmonar. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

A imagem tomográfica também pode ser adquirida para auxiliar como 

referência anatômica das regiões de interesse (Figura 3.10). 

 

 

Figura 3.10 – Imagem de tomografia computadorizada no plano coronal em Cintilografia pulmonar. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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A fusão de imagens SPECT e TC auxiliam o médico no diagnóstico das 

patologias pulmonares, dada a vantagem da referência anatômica que é 

proporcionada com a fusão, conforme a Figura 3.11 demonstra. 

 

 

Figura 3.11 – Fusão das imagens SPECT/CT no plano coronal em Cintilografia Pulmonar. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara que possibilita a realização de imagens planares, 

imagens SPECT e/ou SPECT/CT. São realizadas aquisições posterior e anterior com 

300.000 contagens, oblíquas com 250.000 contagens e lateral em 200.000 contagens. 

Uso de colimador LEAP ou alta resolução, com a janela de energia de 20%, centrada 

em 140 keV. Utilizar matriz 256x256. Para o SPECT são adquiridos 64 views, com 10 

a 20 segundos cada. 

Biodistribuição 

O 99mTc-DTPA, após inalado é eliminado na região alveolar por “difusão 

transeptelial”. A meia vida biológica deste varia em torno de 80 minutos em pacientes 

não fumantes saudáveis, e 45 minutos em fumantes passivos saudáveis e 24 minutos 
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em fumantes saudáveis. A excreção do RF se dá por via glomerular, sendo assim 

excretado via renal.  

Atividade e método de administração 

A atividade média é de 20 mCi a 35 mCi (740 MBq a 1.300 MBq). O método de 

administração é inalatório. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), podem ocorrer artefatos de 

movimento devido à movimentação do paciente durante o exame. Também são 

observados artefatos na imagem ocasionados durante a inalação pelas vias aéreas, 

evidenciando esporadicamente determinadas estruturas como a traqueia e o esôfago, 

caso o paciente no decorrer da inalação degluta a saliva. 
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Protocolo de Cintilografia de Perfusão Pulmonar 

O RF aplicado à cintilografia de perfusão pulmonar apresentada na Figura 3.12 

é o 99mTc macroagregado de albumina (99mTc-MAA). O radionuclídeo utilizado é o 

99mTc que emite radiação gama, com energia a 140 keV e meia vida de 6 horas, 

características que o tornam um RF adequado para realização de cintilografias. 

 

 

Figura 3.12 – Cintilografia de perfusão pulmonar. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia pulmonar de perfusão são: 

diagnóstico de doenças como embolia pulmonar; avaliação de grau de doença 

pulmonar; quantificação de função pulmonar diferencial antes de cirurgia para CA de 

pulmão; avaliação de transplante de pulmão; avaliação de estenoses arteriais 

pulmonares; fístulas bronco pleural; distúrbios crônicos no parênquima pulmonar e 

avaliação de causa de hipertensão pulmonar. 
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Contraindicações   

 Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

O RF 99mTc-MAA interage com a heparina, causando um falso positivo nas 

imagens cintilográficas, as quais apresentam uma embolia pulmonar não existente. 

Preparo do paciente 

Assim como na etapa de inalação, para perfusão pulmonar pode-se realizar TC 

de tórax em SPECT/CT. É necessário que o paciente suporte o posicionamento 

durante o exame. 

Protocolo de aquisição 

Realizar primeiramente a etapa de inalação e depois perfusão. A posição 

indicada para o exame é em decúbito dorsal ou supino. As projeções planares são: 

anterior, posterior, oblíquas anteriores direita e esquerda, oblíquas posteriores direita 

e esquerda e laterais (Figura 3.13). Iniciar as aquisições da imagem logo após a 

administração endovenosa do RF. 

Na figura, visualiza-se a imagem adquirida nas projeções anterior, posterior, 

oblíquas e laterais. 
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Figura 3.13 – Cintilografia de perfusão pulmonar. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou alta resolução, com janela 

de energia de 20% centrada em 140 keV. Projeções planares com 500.000 contagens 

para posterior e anterior, 400.000 para oblíquas e 300.000 contagens para laterais. 

Se utilizar equipamento que possibilite a aquisição de SPECT, a matriz deve ser de 

64x64, com 64 views e tempo de aquisição de 20 segundos por view. Imagens em 

180º se forem duas cabeças e 360º se for uma cabeça. 

Biodistribuição 

O RF atinge o átrio e ventrículo direito e então chega na circulação pulmonar 

onde as partículas são retidas. Em regiões com falta de perfusão, pouca ou nenhuma 

radioatividade chega, resultando em áreas “frias” na imagem cintilográfica. Sua meia-

vida biológica no pulmão é em torno de 2-3 horas. Logo após a administração do RF, 

observa-se 80% da atividade nos alvéolos, e 75% é eliminado nas primeiras 24 horas. 

A excreção do RF se dá por via renal. 
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Atividade e método de administração 

A atividade usual é de 1 mCi a 4 mCi (40 a 150 MBq) e 0,03 mCi/kg (1,11 

MBq/kg) para pacientes pediátricos. Utiliza-se o método de administração 

endovenoso. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), alguns artefatos podem surgir 

no momento da manipulação da injeção do 99mTc-MAA. Não se deve retirar sangue 

para a seringa contendo o RF, pois tal ação pode causar agregação de partículas, 

ocasionando em pontos quentes nas imagens. 
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Protocolo para Cintilografia da Tireoide com 99mTc-pertecnetato 

O RF mais utilizado para uma cintilografia da tireoide é o 99mTc-pertecnetato, 

devido ao seu baixo custo, fácil acesso pelos serviços e boa qualidade de imagem. 

Esta cintilografia é geralmente realizada em conjunto com a captação da tireoide, a 

depender da solicitação médica do paciente que está sendo submetido ao exame. Em 

uma cintilografia da tireoide, são adquiridas imagens planares da região cervical nas 

incidências: anterior e oblíquas anteriores direita e esquerda (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 – Cintilografia da tireoide com 99mTc-pertecnetato. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Após administração do RF, pode ser observado na cintilografia captação pela 

glândula tireoide, mucosa oral e glândulas salivares. 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia de tireoide são: avaliação 

do funcionamento da glândula; nódulos hipofuncionantes (denominados frios), 

normofuncionantes (denominados mornos) ou hiperfuncionantes (denominados 

quentes); e existência de tecido tireoidiano ectópico. 
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Contraindicações   

 Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

O RF pode interagir com: drogas antitireoidianas (propiltiouracil e tapazol), 

meprobamato, fenilbutazona, sulfonamidas, corticosteróides, ACTH, sulfonilureias, 

perclorato e anti-histamínicos, as quais reduzem a captação na tireoide. 

Preparo do paciente 

Não há preparo específico para este exame. Apenas deve ser informado ao 

paciente sobre o passo a passo do procedimento, além de orientações prévias a fim 

da movimentação do paciente, a qual é de relevância para que permaneça imóvel, de 

modo a evitar que cause distorção na imagem adquirida. 

Protocolo de aquisição 

As imagens são adquiridas 20 minutos após administração do RF com o 

paciente posicionado em DD horizontal na mesa de exames, com hiperextensão 

cervical e região anatômica de estudo posicionada sob o detector (Figura 4.2). Devem 

ser adquiridas imagens estáticas da região cervical em incidências: anterior, OAD e 

OAE a 45º. Uma imagem anterior, com marcas de referência na incisura jugular e 

mento do paciente durante 1 minuto, pode ser obtida. As imagens são adquiridas com 

300 mil contagens por imagem. 
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Figura 4.2 – Posicionamento para cintilografia da tireoide. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara, colimador LEAP ou alta resolução, ou pinhole 

para ampliação da imagem, com janela de energia de 15% centrada em 140 keV. 

Matriz de 128x128. São obtidas imagens planares da região cervical do paciente. 

Biodistribuição 

O RF se distribui pela corrente sanguínea e é captado pelas células 

tireoideanas, as quais possui afinidade. O pico de captação ocorre entre 20 e 30 

minutos, proporcionando boa visualização da glândula. Além da tireoide, o 

pertecnetato possui afinidade com outros tecidos, como glândulas salivares, mucosa 

oral e mucosa gástrica. A excreção do RF se dá por via renal, em um período de 24 

horas. 

Atividade e método de administração 

A atividade média está entre 10 a 15 mCi (370–555 MBq) para adultos, tendo 

como método de administração via endovenosa. 
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Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. 

Artefatos 

Não há artefatos específicos para cintilografia da tireoide, apenas artefatos 

considerados gerais (vide artefatos gerais). 
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Protocolo para Captação da Tireoide 

A captação da tireoide é um estudo realizado previamente a uma cintilografia 

da tireoide, e pode ser empregado o radioisótopo 131I. Neste estudo composto por 

duas etapas, é realizada uma quantificação da tireoide (Figura 4.3), a qual avaliará o 

percentual de funcionamento da glândula, e após a contagem, é realizada a 

cintilografia. 

 

 

Figura 4.3 – Quantificação da tireoide. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma captação da tireoide são: avaliação do 

funcionamento da glândula tireoide; avaliação de hipertireoidismo e hipotireoidismo; 

e avaliação da tireoide devido a achados anormais em outras imagens diagnósticas. 

Contraindicações 

 A captação de tireoide é contraindicada caso o paciente não tenha suspendido 

as medicações interferentes para este exame. Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

As interações medicamentosas podem ocorrer com: drogas antitireoidianas 
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(propiltiourcil, Tapazol), compostos contendo iodo, como iodo, solução de Lugol, 

preparações vitamínicas, pomada de iodo, antitussígenos, amidarona, meio de 

contraste iodado, preparações tireoidianas naturais ou sintéticas (Synthroid, Cytomel), 

pertecnetato, brometo, perclorato, tiocianato. Estas podem causar diminuição na 

captação da tireoide. 

Preparo do paciente 

Este exame requer um jejum de 6 horas antes de receber a dose de 131I e 

permanecer em jejum mais uma hora após a administração. Além disso, o paciente 

deve seguir com sua dieta de restrição ao iodo até o dia seguinte para aquisição das 

contagens. 

Deve ser feita uma dieta pobre em iodo 15 dias antes, evitando o consumo de 

sal, peixe e frutos do mar, leite e derivados, enlatados, chocolate, alimentos com 

corantes vermelhos e verduras de folhas verdes. 

Da mesma forma, também devem ser suspendidas medicações, como 

determinados hormônios tireoidianos e medicamentos iodados. Devem-se evitar 

substâncias que contenham iodo como tintura para cabelo e esmalte e maquiagem, 

por exemplo, pelo período recomendado pelo médico e exames de imagem que 

utilizam meios de contraste não podem ser realizados nos meses que antecedem o 

exame. 

Protocolo de aquisição 

A contagem das regiões do pescoço e quadril do paciente podem ser feitas 2 

e 24 horas após a ingestão do radioisótopo. Após a contagem das regiões, é 

administrado 99mTc-pertecnetato via endovenosa no paciente e uma imagem de 

captação é realizada passados 20 minutos da administração, e é feita em conjunto 

com uma posterior cintilografia da tireoide. O posicionamento do paciente para a 

captação consiste em ortostase, e devem ser adquiridas contagens durante 60 

segundos da região do pescoço (Figura 4.4) e em seguida do quadril (Figura 4.5) para 

radiação de fundo. 
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Figura 4.4 – Posicionamento de captação da região cervical. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

 

 

Figura 4.5 – Posicionamento de captação da região do quadril. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Instrumentação 

Para a realização de uma captação de tireoide com 131I é utilizada uma sonda 

de captação (probe para captação da tireoide), com probe ajustado para 364 keV. São 

obtidas contagens da região do pescoço e quadril do paciente, sendo esta para 

avaliação da radiação de fundo, com probe posicionado a uma distância padrão e 
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perpendicular, sendo as contagens obtidas durante 60 segundos. Uma contagem da 

seringa durante 60 segundos da atividade individual do paciente pré e pós-

administração também deve ser realizada. 

Biodistribuição 

O RF é absorvido pelo sistema gastrointestinal e após cerca de 1 a 2 horas é 

captado pela glândula tireoide. O pico máximo de captação ocorre em 24 horas. 

Nos casos de pacientes com hipertireoidismo, haverá valores altos de captação 

às 2 e 24 horas após a administração. Em casos de hipertireoidismo grave, é comum 

um pico precoce de captação às 6 horas seguido de diminuição às 24 horas. Já nos 

casos de hipotireoidismo, haverá valores baixos de captação. Além de captação no 

tecido tireoidiano, é comum haver captação em glândulas salivares, sendo 

identificada também atividade no esôfago do paciente devido à deglutição de saliva 

radioativa, estômago e mamas. A excreção é realizada pelas alças intestinais e pelos 

rins. 

Atividade e método de administração 

A atividade usual é de aproximadamente 100 μCi (3,7 MBq) de 131I, sendo 

administrada por via oral, em forma líquida ou em cápsula. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), leituras falso-positivo ou falso-

negativo podem ser geradas devido ao posicionamento da sonda de captação, que 

deve estar de acordo com o protocolo do serviço. Caso o paciente tenha consumido 

alimentos interferentes neste estudo também podem afetar os resultados do teste. 
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Protocolo para Cintilografia das Paratireoides 

Para a realização de uma cintilografia das paratireoides, são adquiridas 

imagens em duas etapas. Na primeira, imagens são obtidas após 10 minutos da 

administração do RF em incidências: anterior, e oblíquas anteriores direita e esquerda 

da região cervical, e mais uma imagem anterior de tórax superior. Imagens tardias 

são obtidas após 3 horas da administração, sendo adquiridas nas mesmas incidências 

(Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6 – Cintilografia de paratireoides com MIBI. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Pode ser observado na cintilografia, concentração fisiológica nas glândulas 

parótidas e submandibulares, tireoide, coração e fígado. 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia de paratireoides com MIBI 

se resumem em: identificar e localizar o tecido das paratireoides hiperfuncionantes 

(adenomas ou hiperplasia) no hiperparatireoidismo primário antes da cirurgia, sendo 

útil para ajudar a localizar a lesão; pesquisa de adenomas ou hiperplasia de 

paratireoides em pacientes com hiperparatireoidismo ou recorrência e recidiva após 

cirurgia, que é determinado com base nos níveis elevados de hormônio 

paratireoidiano (PTH) no contexto de um nível sérico elevado de cálcio na circulação. 

Contraindicações   



103 

 

Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Não há interações medicamentosas com o RF. 

Preparo do paciente 

Não há preparo específico para este exame. Apenas deve ser recomendado 

ao paciente sobre a não movimentação durante a aquisição, além de ser informado o 

passo a passo do exame. 

Protocolo de aquisição 

As imagens são adquiridas 10 minutos e 3 horas após administração do RF 

com o paciente posicionado em DD horizontal na mesa de exames, com 

hiperextensão cervical com apoio de suporte sob o pescoço e região anatômica de 

estudo posicionada sob o detector (Figura 4.7). Devem ser adquiridas imagens 

estáticas da região cervical em incidências: anterior, e oblíquas anteriores direita e 

esquerda a 45º, e uma imagem anterior de tórax superior. Complemento com SPECT 

da região cervical pode ser realizado nos tempos de 10 minutos, 3 horas ou ambos, 

a depender da solicitação médica. 
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Figura 4.7 – Posicionamento para cintilografia das paratireoides. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou alta resolução, com janela 

de energia de 15% centrada em 140 keV. O uso de um colimador do tipo pinhole 

também pode ser útil para melhor visualização das estruturas, caso esteja disponível 

no serviço. Uma matriz de 256x256 é utilizada. São obtidas imagens planares da 

região cervical e torácica do paciente. Um complemento com SPECT é também 

adquirido. 

Biodistribuição 

A biodistribuição do RF apresenta concentração intracelular nas mitocôndrias. 

Um maior número de mitocôndrias é presente em células de paratireoides 

hiperfuncionantes, onde o 99mTc-MIBI é captado e retido. Após sua administração, é 

captado pelo tecido tireoidiano normal, com pico de acúmulo entre 3 a 5 minutos, não 

havendo captação do RF por paratireoides normais. Uma biodistribuição normal 

consiste em atividade em glândulas parótidas e submandibulares, tireoide, coração e 

fígado. O RF é excretado pelas alças intestinais e pelos rins. 

Atividade e método de administração 

A atividade usual consiste de 20 mCi (925 MBq) de 99mTc-MIBI. O método de 

administração é via endovenoso. 
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Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem, vômito e gosto metálico, sendo esta última frequente. 

Artefatos 

Não há artefatos específicos para cintilografia das paratireoides, apenas 

artefatos considerados gerais (vide artefatos gerais). 
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Protocolo para Cintilografia com análogo da somatostatina (octreo) 

O Octreo é um análogo da somatostatina, ou seja, um peptídeo multifuncional 

sintetizado pelo sistema neuroendócrino. Uma cintilografia com análogo da 

somatostatina possibilita a obtenção de dados de imagem de tumores que expressam 

receptores de somatostatina, especialmente os de origem neuroendócrina. São 

adquiridas imagens planares após 1 hora da administração do radiofármaco e após 4 

horas, sendo obtidas imagens de varredura e estáticas da região de interesse (Figura 

4.8). 

 

 

Figura 4.8 – Cintilografia com OCTREO. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

 Pode ser observado na cintilografia captação por tumores neuroendócrinos e 

também distribuição fisiológica em fígado, baço, rins e eliminação para alças 

intestinais e bexiga. 
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Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia com análogo da 

somatostatina são: diagnóstico por imagem e avaliação de tumores de origem 

neuroendócrina que expressam receptores de somatostatina; bem como 

estadiamento destes tumores; e avaliação do status do receptor de somatostatina, 

sendo estudos positivos mais propensos a responder à terapia com octreotide. 

Contraindicações   

Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

As interações medicamentosas ocorrem pela administração concomitante de 

análogos da somatostatina que pode promover falsos negativos, devido à competição 

pelo sítio receptor. 

Preparo do paciente 

Recomenda-se hidratação oral anteriormente e após a realização do exame. 

Além de interromper tratamentos de acidificação e alcalinização da urina. 

Protocolo de aquisição 

As imagens podem ser adquiridas 60 minutos e 4 horas após a administração 

do radiofármaco no paciente. O paciente é posicionado em DD horizontal na mesa de 

exames, com os braços ao longo do corpo com apoio de suporte em imagem de 

varredura (Figura 4.9). As imagens são adquiridas em projeções anterior e posterior 

de corpo inteiro e imagens estáticas da região de interesse com SPECT em imagens 

tardias. 
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Figura 4.9 – Posicionamento para Octreoscan. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou alta resolução, com janela 

de energia de 15% centrada em 140 keV. Uma matriz de 256x256 é utilizada em 

imagens estáticas, e 256x1024 em imagem de varredura. São adquiridas imagens 

planares da região de interesse e uma varredura dos pés à cabeça. 

Biodistribuição 

O RF distribui-se pela corrente sanguínea, e é rapidamente extraído da 

circulação, deslocando-se para os tumores neuroendócrinos. Há captação também 

em órgãos como o fígado, baço, hipófise, tireoide e rins. A excreção se dá por via 

renal, sendo 85% da atividade excretada em 24 horas. 

Atividade e método de administração 

A atividade recomendada é de 10 a 15 mCi (370–555 MBq) de 99mTc-

Octreotide. O método de administração é via endovenosa. 
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Reações adversas 

Não há reações adversas ao RF utilizado. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), caso o paciente esteja com a 

bexiga muito cheia, poderá interferir na interpretação das imagens adquiridas. 
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Protocolo para Cintilografia de Glândulas Lacrimais 

A dacriocintilografia (Figura 4.10) tem por objetivo identificar obstrução e das 

vias lacrimais. O método permite uma avaliação do sistema lacrimal de forma 

fisiológica, não invasiva e pode-se avaliar de uma forma quantitativa, se desejado. 

 

 

Figura 4.10 – Dacriocintilografia. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma dacriocintilografia são: avaliação 

funcional das vias lacrimais; epífora sem causa determinada; drenagem do sistema 

em condições fisiológicas; localização da obstrução do ducto nasolacrimal funcional; 

avaliação de infecções dos seios paranasais e avaliação de doenças pós-traumáticas, 

pós-cirúrgicas, tumores e sistêmicas que causam obstrução do ducto nasolacrimal. 

 

Contraindicações 
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Este exame é contraindicado em casos de conjuntivite aguda, olhos irritados 

no dia do exame e incapacidade de tolerar o procedimento de imagem. Vide 

contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Não possui interações medicamentosas. 

Preparo do paciente 

Não possui preparo específico, apenas deve-se retirar lentes de contato, óculos 

e acessórios oculares e instruir o paciente a não piscar durante o exame. Massagear 

os olhos antes de pingar 3 gotas de RF sobre os olhos do paciente. O pertecnetato 

deve ser diluído em solução fisiológica na proporção de 5 mCi/ml. 

Protocolo de aquisição 

Posicionar o paciente sentado com a cabeça inclinada (Figura 4.11). Início das 

imagens dinâmicas imediatamente após pingar o RF nos olhos, pode-se massagear 

a região para estímulo das glândulas. Com o colimador na anterior realizar imagens 

de órbitas e região nasal. Imagens estáticas tardias podem ser feitas em 15, 20 e 25 

minutos na posição anterior da face durante 2 minutos (Figura 4.12).   
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Figura 4.11 – Posicionamento para dacriocintilografia. 

Fonte: Próprios autores (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Imagens tardias de uma dacriocintilografia. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou pinhole, com janela de 15% 

em 140 KeV. Matriz utilizada é 128x128 e o zoom deve ser 1,0 ou ajustado para cada 

paciente, além disso, as imagens podem ser feitas com magnificação. São adquiridas 

aquisições dinâmicas e estáticas, aplicando frame de 30 segundos a cada imagem. 

Em imagens estáticas pode-se utilizar matriz de 256x256. 

Biodistribuição 

O RF misturando-se as lágrimas no espaço da conjuntiva. Em alguns segundos 

a minutos ele é liberado para o meato inferior do nariz através do sistema de 

drenagem nasolacrimal. O fluxo natural é pelos canalículos, o saco lacrimal e o ducto 

nasolacrimal, caso ocorra refluxo é sinal de que há obstrução. Embora o pertecnetato 

percorra esse caminho, há estudos onde mostra-se uma taxa de absorção 

transconjuntiva em pacientes saudáveis. 

Atividade e método de administração 

A atividade usual é de 0.5 mCi (18,5 MBq) por olho de 99mTc pertecnetato. O 

método de administração do RF é em forma de colírio, instilando-o em gotas nos 

olhos, conforme demonstrado na Figura 4.13. 
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Figura 4.13 – Administração do RF para dacriocintilografia. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. A administração do radiofármaco pode também causar irritação no 

local da administração. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), os artefatos ocasionados em 

cintilografia lacrimal são derramamento do RF fora dos olhos (Figura 4.14), atraso no 

início das imagens, desvio de septo e assimetria entre os olhos. 
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Figura 4.14 – Artefato causado por derramamento fora dos olhos. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Protocolo para Cintilografia Testicular ou Escrotal 

Para a realização de uma cintilografia testicular, são adquiridas imagens em 

duas etapas. A primeira etapa consiste em aquisição de imagens de fluxo do material 

chegando à região de estudo e de acúmulo (Figura 5.1) imediatamente à 

administração. Na sequência, é adquirida uma imagem de equilíbrio do material 

presente na região de interesse (Figura 5.2). 

 

 

 

Figura 5.1 – Imagem de fluxo da bolsa escrotal. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Figura 5.2 – Imagem de equilíbrio da bolsa escrotal. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia testicular ou escrotal são: 

avaliação de dor na região da virilha; identificação da causa da dor testicular aguda 

em caráter emergencial, sendo capaz de diferenciar torção testicular aguda, 

epididimite aguda e orquite, avaliando o fluxo sanguíneo para os testículos e tecidos 

adjacentes; e avaliação da massa escrotal; também é de grande utilidade para 

confirmar a suspeita clínica e direcionar o paciente para a cirurgia. 

Contraindicações 

 Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Não há interações medicamentosas para este exame. 

Preparo do paciente 

Recomenda-se que o paciente esvazie a bexiga antes da aquisição. 

Protocolo de aquisição 

As imagens são adquiridas imediatamente após a administração via 
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endovenosa. O paciente deve estar em DD horizontal na mesa de exames, mantendo 

as pernas afastadas para evitar sobreposição com coxas na bolsa escrotal. Para 

melhor visualização das estruturas da bolsa escrotal um apoio é utilizado sob a bolsa 

para manter os testículos nivelados, devendo estes serem posicionados de forma 

afastada e com o pênis deslocado para cima e fixado com fita crepe ou seguro pelo 

paciente para que não sobreponha estruturas da bolsa escrotal (Figura 5.3). 

Caso haja aumento unilateral, o testículo deve ser fixado de forma que o lado 

aumentado não sobreponha o outro lado. O escroto deve estar centrado em FOV e o 

mais próximo possível do detector para melhor visualizar as estruturas. Este estudo 

consiste em duas fases, devendo ser adquiridas imagens sequenciais com 1 frame a 

cada 5 segundos no 1º minuto, e imagens com 1 frame a cada 3 minutos do 2º ao 5º 

minuto de estudo, na fase de fluxo e acúmulo realizada imediatamente após a 

administração em sala de exame. A segunda fase consiste em uma fase de equilíbrio, 

e é feita com a aquisição de uma imagem após o 5º minuto com 500 a 1000 

contagens. Imagens opcionais OAD e OAE podem ser também realizadas. O 

posicionamento do detector em posição anterior para aquisição das imagens pode ser 

visto na Figura 5.4 conforme segue a sequência. 

 

 

Figura 5.3 – Posicionamento para cintilografia da bolsa escrotal. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Figura 5.4 – Posicionamento do detector em posição anterior. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou Low Energy High Resolution 

(LEHR), com janela de energia de 15% em 140 keV. O colimador pinhole também é 

uma alternativa viável, principalmente para pacientes pediátricos. 

Biodistribuição 

O RF distribui-se normalmente em ambos os testículos sendo a vascularização 

da maior parte das estruturas testiculares similar à dos tecidos de partes moles, deve 

ser também similar à intensidade de atividade observada em partes moles adjacentes 

(como as coxas). 

Atividade e método de administração 

Utiliza-se atividade entre 10 e 15 mCi (370 a 555 MBq) de 99mTc-pertecnetato. 

O método de administração é via endovenosa. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 
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vertigem e vômito. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), caso o paciente esteja com a 

bexiga muito cheia, poderá interferir na interpretação das imagens adquiridas. 
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Protocolo para Cintilografia Renal Dinâmica 

Na cintilografia renal dinâmica, são adquiridas imagens de fluxo, demonstradas 

na figura 5.5 no momento em que é observado o radiofármaco chegar à região de 

interesse para estudo, e logo após são obtidas imagens dinâmicas de função (Figura 

5.6). Caso necessário, ao final do estudo, faz-se uso de um diurético, quando não há 

excreção total do radiofármaco dos rins para a bexiga urinária. 

 

 

Figura 5.5 – Cintilografia renal com DTPA (fluxo). 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Figura 5.6 – Cintilografia renal com DTPA (função). 

Fonte: Próprios autores (2018). 

  

Indicações Clínicas 

A cintilografia renal dinâmica possui algumas indicações, sendo solicitada para: 

avaliação funcional do trato urinário, avaliando as vias de eliminação urinárias; 

investigação de obstrução de ureteres. 

Contraindicações 

O radiofármaco não deve ser administrado em pacientes com edema difuso 

para realização de cintilografia renal para análise de filtração glomerular. O 

radiofármaco também não deve ser administrado em pacientes que possuem 

hipersensibilidade a algum agente da formulação. Para pacientes gestantes, o exame 

deve ser realizado apenas quando os benefícios forem maiores que os riscos, 

devendo ser realizado apenas em caso de extrema necessidade. Pacientes lactantes 

devem suspender a amamentação durante 24 horas após a administração do 

radiofármaco. 
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Interações medicamentosas 

O RF 99mTc-DTPA interage com compostos contendo alumina, acetazolamida, 

ciclosporina, mitomicina, anticoncepcionais orais, tetraciclinas, anestésicos, 

furosemida e amiodarona. 

Preparo do paciente 

O paciente deve ingerir bastante líquido, para estar bem hidratado. Além de 

esvaziar a bexiga antes do exame. 

Protocolo de aquisição 

As imagens são adquiridas imediatamente à administração do radiofármaco, 

sendo adquiridas imagens de fluxo. Caso necessário, ao final do exame é 

administrado um diurético, com o intuito de aumentar o volume e o grau do fluxo 

urinário para excreção do material dos rins. O posicionamento do paciente consiste 

em DD horizontal na mesa de exames, com os braços elevados (Figura 5.7). Devem 

ser adquiridas imagens em projeção posterior do abdômen, sendo na fase de fluxo 

adquirida 1 imagem a cada 2 segundos por 1 minuto e após, sequência dinâmica com 

1 imagem obtida a cada 1 minuto durante 30 minutos. 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Posicionamento para cintilografia renal dinâmica. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Instrumentação  

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou alta resolução, com janela 

de energia de 15% centrada em 140 keV e matriz de 256x256. São obtidas imagens 

de fluxo junto com a administração do radiofármaco e posteriormente sequência 

dinâmica. 

Biodistribuição 

A biodistribuição normal do RF ocorre de forma intravascular, acumulando-se 

nos rins. Em pacientes com função renal normal, a fração de filtração de primeira 

passagem é de 10% a 20%, sendo menor naqueles com baixa função. O 99mTc-DTPA 

tem eliminação de 95% em 24 horas nos indivíduos normais. A excreção se dá pelo 

parênquima renal e pelas vias urinárias. 

Atividade e método de administração 

A atividade média é de 3 a 10 mCi (111 a 3700 MBq) de 99mTc-DTPA. Tem 

como método de administração via endovenosa. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. 

Artefatos 

Não há artefatos específicos para este exame, apenas artefatos considerados 

gerais (vide artefatos gerais). 
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Protocolo para Cintilografia Renal Estática 

Para a realização de uma cintilografia renal estática, são adquiridas imagens 

estáticas em projeções anterior, posterior e oblíquas posteriores direita e esquerda da 

região de estudo (Figura 5.8). 

 

 

Figura 5.8 – Cintilografia renal com DMSA. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia renal estática com Ácido 

dimercaptosuccínico (DMSA) são: avaliação da função renal individual; avaliação da 

morfologia do córtex renal e rins ectópicos; também é o procedimento padrão ouro 

para diagnóstico de pielonefrite aguda (infecção dos rins). 
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Contraindicações   

Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

O RF 99mTc-DMSA interage com compostos contendo: cloreto de alumínio, 

bicarbonato de sódio, cloreto de amônio, mitomicina, captopril e outros inibidores da 

enzima de conversão da angiotensina. 

Preparo do paciente 

Recomenda-se que para o paciente estar bem hidratado deve-se ingerir 

bastante líquido antes da realização do exame. 

Protocolo de aquisição 

As imagens são adquiridas de 3 a 6 horas após a administração do 

radiofármaco no paciente. Em caso de retenção pélvica, pode-se realizar uma 

imagem de 24 horas após a administração. 

O paciente é posicionado em decúbito dorsal na mesa de exames, com os 

braços esticados para cima (Figura 5.9). Devem ser adquiridas imagens estáticas da 

região dos rins em projeções anterior, posterior, OPD e OPE. Os rins devem estar 

centralizados e não deve aparecer a bexiga na imagem. As imagens são adquiridas 

com 500 mil contagens por imagem. 
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Figura 5.9 – Posicionamento para cintilografia renal estática. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou LEHR, com janela de 

energia de 15% em 140 keV. Matriz usual de 256x256. São obtidas imagens planares 

da região de estudo. 

Biodistribuição 

A biodistribuição do RF consiste em ser acumulado nos rins, se concentrando 

nos túbulos proximais e distais dentro de 1 hora após administração. Pode haver 

captação em órgãos como o fígado, porém em menor captação que os rins, e também 

na bexiga quando o exame é realizado antes do tempo. 

É excretado por meio da urina e órgãos como fígado e baço. No período de 24 

horas aproximadamente 37% da atividade é eliminada. 

Atividade e método de administração 

Utiliza-se atividade média de 1 a 3 mCi (37 a 111 MBq) de 99mTc-DMSA. O 

método de administração é por via endovenosa. 
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Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. A administração do radiofármaco pode também causar irritação no 

local da administração. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), mais alguns aspectos podem 

causar artefatos na imagem, como: aumento da captação hepática com diminuição 

da captação renal, que pode ser causado pela degradação química do radiofármaco, 

bem como a urina ácida; pacientes ainda em uso de inibidores da enzima conversora 

da angiotensina ou bloqueadores dos receptores da angiotensina antes do teste; e 

movimentação do paciente ou desalinhamento. 
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Protocolo para Cistocintilografia Direta 

Em um exame de cistocintilografia direta são obtidas imagens dinâmicas de 

enchimento vesical, conforme figura 5.10 e de posterior micção do paciente (Figura 

5.11). Na etapa de enchimento vesical, pode ser observado episódios de refluxo 

vesico-ureteral na figura abaixo. 

 

 

Figura 5.10 – Cistocintilografia direta etapa de enchimento vesical. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Figura 5.11 – Cistocintilografia direta etapa de micção. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cistocintilografia direta são: detecção 

de refluxo vésico-ureteral, sendo a melhor escolha para crianças menores de 3 anos 

que ainda não possuem controle miccional; detecção de refluxo vésico-ureteral em 

pacientes receptores de transplante renal e em crianças após Infecção no Trato 

Urinário (ITU); avaliação contínua de pacientes com refluxo vésico-ureteral; pacientes 

que apresentam disfunção renal ou dilatação do sistema pielocalicinal. 

Contraindicações   

É contra indicado que crianças sejam cateterizadas durante a fase ativa da ITU. 

Vide contraindicações gerais. 
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Interações medicamentosas 

O RF 99mTc-DTPA interage com compostos contendo alumina, acetazolamida, 

ciclosporina, mitomicina, anticoncepcionais orais, tetraciclinas, anestésicos, 

furosemida e amiodarona. 

Preparo do paciente 

Recomenda-se que se esvazie a bexiga antes do procedimento e os pacientes 

devem ser cateterizados sob condições assépticas. Além disso, deve-se explicar o 

procedimento ao paciente e ao acompanhante, devido ao exame ser muito indicado 

à pacientes pediátricos, assim facilitando sua colaboração. 

Protocolo de aquisição 

O estudo pode ser realizado com adultos e crianças sentados sobre a comadre 

após a sondagem, e crianças menores podem fazer o estudo deitadas sobre um 

fraldão para aquisição de imagens durante a micção. O radiofármaco é introduzido 

por meio da sonda vesical e imediatamente inicia-se a infusão de soro fisiológico. O 

equipo deve estar elevado no máximo 1 metro em relação à sonda, instilando de 50 

em 50mL até o paciente sentir vontade de urinar. São realizadas imagens dinâmicas 

até o enchimento vesical, com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa 

de exames ou já sentado. Após etapa dinâmica, a sonda é retirada e realizam-se as 

imagens durante a micção. As imagens são adquiridas em projeções posteriores da 

pelve e do abdômen. 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou LEHR, com janela de 

energia de 15% centrada em 140 keV. Matriz de 64x64 ou 128x128. São obtidas 

imagens planares da região da bacia e abdômen. 

Biodistribuição 

O RF se distribui em toda bexiga, sendo que em estudos normais não é 

visualizada atividade em ureteres e rins. Qualquer refluxo é anormal e identificado por 

atividade acima da bexiga. O meio de excreção se dá por via urinária, sendo que 95% 

da dose é eliminada nas primeiras 24 horas. 
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Atividade e método de administração 

A atividade média é de 0,5 a 1,0 mCi (18,5 a 37 MBq) de 99mTc-DTPA. O 

método de administração é via intravesical. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. A administração do radiofármaco pode também causar irritação no 

local da administração. 

Artefatos 

Não há artefatos específicos para este exame, apenas artefatos considerados 

gerais (vide artefatos gerais). 
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Protocolo para Cistocintilografia Indireta 

Em um estudo de cistocintilografia indireta, é feito um exame de cintilografia 

renal dinâmica e depois são adquiridas imagens durante a micção do paciente (Figura 

5.12). 

 

 

Figura 5.12 – Cistocintilografia indireta etapa de micção. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

A cistocintilografia indireta é um estudo realizado geralmente em conjunto com 

a cintilografia renal dinâmica. As indicações para a realização deste exame são: 

detecção de refluxo vésico-ureteral, sendo a melhor escolha para crianças maiores 

de 3 anos que possuem controle miccional; detecção de refluxo vésico-ureteral em 

pacientes receptores de transplante renal e em crianças após ITU; avaliação contínua 

de pacientes com refluxo vésico-ureteral; pacientes que apresentam disfunção renal 

ou dilatação do sistema pielocalicinal. 

O método indireto apresenta sensibilidade menor que a cistocintilografia direta 

e, portanto, é indicado para pesquisa de refluxo vésico-ureteral em pacientes com 
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contraindicação de sondagem vesical. 

Contraindicações 

Crianças que ainda não possuem o controle miccional podem ser incapazes de 

realizar este procedimento, não sendo este método recomendado também para 

pacientes com disfunção renal significativa. Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

O RF 99mTc-DTPA interage com compostos contendo alumina, acetazolamida, 

ciclosporina, mitomicina, anticoncepcionais orais, tetraciclinas, anestésicos, 

furosemida e amiodarona. 

Preparo do paciente 

Recomenda-se que o paciente esteja bastante hidratado e que se esvazie a 

bexiga antes do procedimento. Além disso, deve-se explicar o procedimento ao 

paciente e ao acompanhante, devido ao exame ser muito indicado à pacientes 

pediátricos, assim facilitando sua colaboração, incluindo espera para a criança urinar 

após o renograma. 

Protocolo de aquisição 

O posicionamento do paciente consiste em colocar adultos e crianças maiores 

sentados sobre uma comadre, e crianças pequenas podem realizar o estudo deitadas 

sobre um fraldão durante a micção. As imagens são adquiridas em projeções 

posteriores da bacia e do abdômen cerca de 1 hora após a administração do 

radiofármaco no paciente. 

Após a administração do radiofármaco, o paciente não deve urinar até que 

aguarde a bexiga estar bem cheia. Neste intervalo de tempo entre a administração do 

radiofármaco e o enchimento da bexiga, geralmente é realizada a cintilografia renal 

dinâmica. Depois, o paciente retorna para a sala de espera, continua com a 

hidratação, e ele é instruído a entrar em contato com o profissional assim que sentir 

vontade de ir ao banheiro. 

Com a bexiga do paciente já cheia (podendo ser acelerado com diurético), o 

paciente retorna para a sala de exames, senta sobre a comadre (as meninas) ou em 
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pé (os meninos) com as costas próximas à face da câmara, e é então adquirida uma 

sequência dinâmica de 2 por frame segundos durante a micção. A face do colimador 

e todo o campo de imagem devem ser protegidos contra a contaminação por 

radionuclídeos. Planos de coleta, descarte, armazenamento ou descontaminação de 

urina radioativa e materiais devem ser considerados. 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou LEHR, com janela de 

energia de 15% centrada em 140 keV. Matriz de 64x64 ou 128x128. São obtidas 

imagens planares da região da bacia e abdômen. Se a indicação clínica do paciente 

for pesquisa de refluxo vesicoureteral, o FOV deve ser o suficiente para incluir tanto 

a bexiga quanto os rins. 

Biodistribuição 

 A biodistribuição normal do RF ocorre de forma intravascular, acumulando-se 

nos rins. Em pacientes com função renal normal, a fração de filtração de primeira 

passagem é de 10% a 20%, sendo menor naqueles com baixa função. O 99mTc-DTPA 

tem eliminação de 95% em 24 horas nos indivíduos normais. A excreção se dá pelo 

parênquima renal e pelas vias urinárias. 

Atividade e método de administração 

A atividade recomendada é entre 3 e 10 mCi (111 a 370 MBq) de 99mTc-DTPA, 

sendo a mesma dose utilizada na cintilografia renal com a qual esta técnica pode ser 

combinada. A atividade pediátrica deve ser ajustada de acordo com a massa corporal 

do indivíduo. O método de administração utilizado é por via endovenosa. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. A administração do radiofármaco pode também causar irritação no 

local da administração. 

Artefatos 
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Não há artefatos específicos para este exame, apenas artefatos considerados 

gerais (vide artefatos gerais). 
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Protocolo para Cintilografia Hepática com Hemácias Marcadas 

A cintilografia hepática com hemácias marcadas, demonstrada pela figura 6.1. 

possui dois métodos para marcação das hemácias: método in vivo e método in vitro, 

não possuindo preferências entre os métodos. 

 

Figura 6.1 – Cintilografia hepática com hemácias marcadas. 

Fonte: Artiko, (2008). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia hepática com hemácias 

marcadas são: o hemangioma hepático, sendo também indicado para: detecção e 

localização de tumores vascularizados primários e metastáticos. 
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Contraindicações   

É contraindicado para pacientes que recebem transfusões sanguíneas ou com 

estudos utilizando meio de contraste. Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

O RF pode interagir com: beta bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio, 

nitratos, heparina, metildopa, hidrolazina, quinina, digoxina, prazozin, propranolol, 

doxorrubicina, contraste iodado e chocolate. 

Preparo do paciente 

Não é necessário preparo do paciente para este exame. 

Protocolo de aquisição 

Posicionar o paciente em DD com os braços acima da cabeça. O campo de 

visão deve incluir abdome superior e colimador centralizado no processo xifóide, 

como mostrado na Figura 6.2. É administrado, via endovenosa, pirofosfato com 

solução de cloreto de sódio, depois deve-se aguardar 20 minutos e administrar o RF 

por via endovenosa. As imagens em fluxo devem ser de início imediato após a 

administração do RF após são realizadas imagens de equilíbrio (após 5 min da 

injeção) e imagens após 20 minutos. Pode ser realizada aquisição SPECT após 2 

horas da injeção, com frame de 15 segundos em uma órbita de 360º em torno da 

região estudada. 
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Figura 6.2 – Campo de visão para cintilografia hepática. 

Fonte: próprios autores, 2018. 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou alta resolução, em janela de 

15% centrada em fotopico de 140 KeV. Matriz usual de 128x128 ou 256x256 variando 

conforme equipamento utilizado, com zoom de 1,45. É feito aquisição em fluxo com 

frame de 4 segundos durante 1 minuto e imagens estáticas com 500 mil contagens. 

Ainda pode ser realizado SPECT de 10 minutos e 2 horas após administração do RF. 

Biodistribuição 

O RF marca pool sanguíneo cardíaco, da aorta abdominal e veia cava inferior. 

Após 20 minutos da administração difunde-se pela membrana das hemácias e liga-se 

a hemoglobina, permanecendo no sangue 78% da atividade. A concentração das 

hemácias em fígado e baço encontra-se homogênea e os rins podem ser observados. 

Atividade e método de administração 
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A atividade média é de 20 mCi (740 MBq) de 99mTc-pirofosfato. O método de 

administração é por via endovenosa. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. A administração do radiofármaco pode também causar irritação no 

local da administração. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), é possível haver artefatos na 

imagem em caso de marcação ruim do RF. Tempo de incubação muito curto, também 

é um fator que pode causar artefatos. Uma imagem de tireoide pode ser realizada 

para confirmar se houve má marcação do RF. 
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Protocolo para Cintilografia Hepatoesplênica 

A cintilografia hepatoesplênica (Figura 6.3), demonstra a fisiologia e morfologia 

de fígado e baço, sendo de grande importância diagnóstica para várias patologias. 

Além desse exame, também são realizadas outras técnicas de imagem como USG e 

TC, para diferentes tipos de doenças diagnosticadas em tais órgãos. 

 

Figura 6.3 – Cintilografia Hepatoesplênica. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia hepatoesplênica são: 

lesões hepáticas focais, tamanho e função de fígado e baço; suspeita de asplenia 

funcional; hepato e esplenomegalia; e uma avaliação mais específica para esses dois 

órgãos em achados em outros tipos de exames. Também pode servir para avaliar a 

permeabilidade de cateteres em artéria hepática. 

Contraindicações   

Este exame não deve ser realizado em pacientes com estudos com agente de 

contraste baritado. Vide contraindicações gerais. 
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Interações medicamentosas 

O RF pode interagir com agentes anestésicos e compostos de alumínio. 

Preparo do paciente 

Não é necessário preparo do paciente para este exame. 

Protocolo de aquisição 

O paciente deve estar em DD com braços acima da cabeça. Imagens planares 

do abdome são adquiridas 15 a 20 minutos após a administração do RF marcando o 

rebordo costal, obtidas na anterior, posterior, OAD e OAE. Imagens opcionais podem 

ser realizas em vistas em OPE e posterior. A imagem SPECT é realizada na 

sequência. 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou alta resolução, em janela de 

15% centrada em fotopico de 140 KeV. Matriz usual de 128x128 ou 256x256 variando 

conforme equipamento utilizado, com zoom de 1,45. É feito aquisição de imagens 

estáticas com 500 mil contagens. Ainda pode ser realizado SPECT de 20 minutos. 

Biodistribuição 

Os RFs 99mTc–Enxofre-coloidal e 99mTc–Estanho coloidal passam inicialmente 

pelos pulmões e são rapidamente fagocitados pelos macrófagos do sistema 

reticuloendotelial, como as células de Kupffer do fígado, as quais atraem cerca de 80 

a 90% dos colóides, macrófagos do baço, onde as partículas maiores são captadas e 

representam até 10% do total administrado e medula óssea, absorvendo as partículas 

menores e representando 5%. O tempo de clareamento sanguíneo é de 2 a 3 minutos, 

após administração. 

Atividade e método de administração 

A atividade para os RFs 99mTc–Enxofre-coloidal e 99mTc–Estanho coloidal é em 

média de 5 mCi (185 MBq). Já para 99mTc-FITATO a atividade é de 10 mCi (370 MBq). 

O RF é selecionado de acordo com a disponibilidade no SMN. Têm como método de 

administração via endovenosa. 
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Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. A administração do radiofármaco pode também causar irritação no 

local da administração. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), também são causas de 

artefatos na cintilografia hepatoesplênica: captação de pulmão devido a contaminação 

por alumínio de antiácidos ou terapia de androgênio virilizante, preparações de ferro, 

preparações de magnésio, niacina ou tamanho colóide grande e pode indicar 

agrupamento de colóide em RF. 

Pode ocorrer aumento da captação de baço causada por nitrosoureira, 

halotano recente ou metilcelulose, já a diminuição da captação do baço se deve por 

tratamento quimioterápico, epinefrina e antimaláricos. Cirurgias recente (1 mês), as 

quais foram realizadas com anestesias também são fatores que podem causar 

artefatos. A compressão das mamas para pacientes com mamas espessas, pode ser 

útil para diminuir a distância entre colimador e órgão de interesse. 
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Protocolo para Cintilografia Hepatobiliar 

A cintilografia hepatobiliar é empregada para visualização de fluxo biliar, 

avaliação da função do parênquima hepatocelular, formação da bile e o sistema biliar 

como um todo, além de detectar desordens do mesmo. As imagens sequenciais são 

realizadas para obtenção de dados do fígado, vesícula biliar e intestino delgado, 

órgãos os quais compõem esse sistema. Com a ajuda de programas computacionais 

é possível também, obter avaliação quantitativa (Figura 6.4), necessária para algumas 

aplicações específicas. 

 

Figura 6.4 – Avaliação quantitativa da vesícula biliar. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia hepatobiliar são: síndrome 

da dor biliar; colecistite aguda; avaliação de pós-operatório e disfunções de vesícula 

e fígado; detecção de refluxo enterogástrico; bilirrubinemia, este último principalmente 
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para paciente neonatal. 

Contraindicações   

Este exame é contraindicado em caso de obstrução conhecida do ducto biliar 

comum em relação ao uso de intervenções e obstrução intestinal conhecida quanto 

ao uso de intervenções. Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Há interação com medicamentos como: morfina, barbituratos, colecistocinina e 

análogos. A nutrição parenteral total e infusão de quimioterápicos pela artéria hepática 

também causam interação no exame. 

Preparo do paciente 

Recomenda-se jejum de 2 a 8 horas antes do exame. Não podendo manter-se 

em jejum de 24 horas ou mais. Para crianças o jejum recomendado é em média de 2 

horas. Para recém-nascidos preparo com Gardenal por 3 a 5 dias pode ser solicitado 

pelo médico. 

Protocolo de aquisição 

O posicionamento deve ser em DD com FOV em abdome superior centralizado 

no processo xifoide (Figura 6.5). Para pacientes pediátricos é recomendado a 

utilização de colimador pinhole, para magnificação das estruturas. 

As imagens são obtidas na incidência anterior. Pode ser indicada a 

administração de morfina, em caso de colecistite aguda e realizada imagens 

dinâmicas durante 30 minutos. Além disso, imagens tardias de 4 ou até 24 horas 

podem ser recomendadas. 
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Figura 6.5 – DD com colimador em anterior de abdome. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara, colimador LEAP ou alta resolução, matriz mais 

usual de 128x128, zoom de 1,45 e frame de 2 segundos durante 60 minutos em 

imagens de fluxo. Para aquisição em SPECT, a rotação é em 180º e é usado zoom 

de 1,0. Em pacientes pediátricos, devido ao tamanho das estruturas o zoom pode ser 

de 1,0 a 2,0 ou ainda com magnificação. 

Biodistribuição 

O RF 99mTc Disofenina (99mTc-DISIDA) é removido da corrente sanguínea por 

um mecanismo aniônico, em que é captado através de transporte ativo pela 

membrana dos hepatócitos do fígado e levado aos canalículos biliares. Não é 

sintetizado, mas possui mesma captação pelo fígado, transporte e excreção da 

bilirrubina, seguindo o fluxo da mesma. É armazenado na vesícula biliar, transitando 
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pelo canal cístico e desembocando no duodeno. Encontra-se com concentração de 

80% no fígado, após 10 minutos de administração endovenosa. 

Atividade e método de administração 

A atividade usual é de 3 a 5 mCi (11,1 a 18,5 MBq) de 99mTc-DISIDA. A 

atividade pediátrica mínima é de 0,3 e 0,5 mCi (11,1 e 20 MBq). O cálculo realizado 

para atividade pediátrica seria 1,8 MBq/kg (0,05 mCi/kg), com um mínimo de atividade 

de 0,5 mCi (18,5 MBq). O método de administração é via endovenosa. 

Reações adversas 

Não há nenhuma reação ao RF utilizado para cintilografia hepatobiliar. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), também podem ser 

constatados artefatos causados por: uma refeição muito cedo antes do estudo afetará 

os resultados (por exemplo, visualização de vesícula biliar com falso positivo devido 

a contrações intermitentes), pacientes com icterícia, pode haver aumento da excreção 

renal do radiotraçador causando a pélvis extrarrenal a ser confundida com a captação 

da vesícula biliar. 
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Protocolo para Cintilografia para Esvaziamento Gástrico 

É um exame que apresenta a motilidade gástrica e o esvaziamento do alimento 

na cavidade gástrica. Pode ser realizado em caso de esvaziamento de sólido ou de 

líquido. Algumas observações devem ser feitas a partir da anamnese, como qual 

método mais indicado, que tipos de alimento o paciente é capaz de tolerar, entre 

outros pontos. 

Podem ser feitas análises quantitativas de esvaziamento gástrico, assim como 

demonstrado na Figura 7.1, a qual se refere a uma cintilografia de esvaziamento 

gástrico utilizando alimento sólido, onde foram feitas marcações em ROIs em torno 

do estômago, e é demonstrando ainda em análise quantitativa o esvaziamento 

gástrico por meio de gráfico em decorrer do tempo. 

 

 
Figura 7.1 – Análise quantitativa de esvaziamento gástrico. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia para esvaziamento 

gástrico são: gastroparesia diabética; avaliação do esvaziamento gástrico acelerado 
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e retardado; dumping; avaliação de náuseas e vômitos; desconforto abdominal e 

avaliação da perda de peso. 

Contraindicações   

A cintilografia para esvaziamento gástrico é contraindicada em casos de 

pacientes alérgicos a algum alimento, o qual necessita ser misturado ao RF na 

preparação do exame. Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

O RF 99mTc-estanho coloidal possui interações com nifedipino, agonistas beta-

adrenérgicos, isoproterenol, teofilina, anticolinérgicos, levodopa, diazepam, 

antidepressivos tricíclicos, fenotiazina, progesterona e contraceptivos orais. As 

interações com o RF 99mTc-enxofre coloidal, podem ocorrer com: atropina causando 

um aumento no refluxo, betanecol, antiácido oral ou composto antiacidanato oral. 

As interações medicamentosas com 99mTc-FITATO ocorrem com andrógenos, 

estrógenos, compostos com alumínio ou magnésio, anestésicos halogenados, 

glucocorticóides, heparina, vitamina B12, imunossupressores, atropina, betanecol, 

analgésicos, narcóticos e nutrição parenteral total. 

Preparo do paciente 

Recomenda-se jejum durante 4 horas para pacientes pediátricos, além de 

trazer mamadeira com leite. Para adultos é necessário jejum de 8 horas. Para crianças 

é mais utilizado o esvaziamento gástrico de líquidos, o qual mistura-se o RF ao leite 

(400ml), porém pode ser feito para adultos com água ou suco de laranja na mesma 

proporção e o paciente deve beber rapidamente. Para esvaziamento gástrico de 

sólidos, mistura-se 2 ovos ao RF e este é ingerido com uma fatia de pão ou torrada 

com geleia. Após comer o alimento sólido aconselha-se beber 120ml de água. Em 

paciente diabético verificar glicemia capilar antes do exame. 

Protocolo de aquisição 

Paciente adulto deve ser posicionado em pé em frente ao detector(Figura 7.2) 

e pediátrico pode fazer em decúbito dorsal. Inicia-se o exame imediatamente após 

ingestão do alimento ou líquido marcado. Realizar imagens estáticas na anterior 
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(Figura 7.3), FOV incluindo tórax (se o estudo estiver sendo feito junto à pesquisa de 

refluxo gastroesofágico), e imagens em posterior de abdome (Figura 7.3). As imagens 

possuem duração de até 2 horas, sendo adquiridas imagens anterior e posterior de 1 

minuto no intervalo de 15 em 15 minutos por 2 horas. Imagens dinâmicas são 

adquiridas por 60 minutos para crianças, ou em caso de esvaziamento rápido obtendo 

1 imagem por minuto em torno de 45 minutos. 

 

 

 

Figura 7.2 – Posicionamento em ortostase para esvaziamento líquido. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Figura 7.3 – Aquisição estática anterior de abdome para esvaziamento de sólidos. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Figura 7.4 – Aquisição estática posterior de abdome para esvaziamento de sólidos. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara, colimador LEAP ou alta resolução, em janela de 

15% em 140 KeV. Matriz de 128x128 com zoom ajustado de acordo com o tamanho 

do paciente. Projeção anterior de abdome, realizar aquisição dinâmica com frame de 

1 minuto durante 60 minutos. Imagens estáticas em posição anterior e posterior de 

abdome ou ainda imagens tardias de acordo com tempo de esvaziamento gástrico. 

Biodistribuição 

O composto 99mTc-estanho coloidal é administrado via oral, sendo este 

misturado ao alimento ou bebida. Tem-se características diferentes para cada forma 

física, como em esvaziamento líquido, onde encontram-se mais na parte de fundo 

gástrico, enquanto na forma sólida seu esvaziamento ocorre mais rapidamente. 

Atividade e método de administração 

A atividade média é de 0,5 a 1,0 mCi (18,5 e 37 MBq), tanto para 99mTc-enxofre 

coloidal,99mTc-FITATO ou 99mTc-DTPA. Tem como método de administração via oral, 
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podendo ser misturado tanto com ovos quanto em pão, em caso de esvaziamento 

sólido. Para esvaziamento líquido pode ser misturado ao leite.   

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), os artefatos na cintilografia 

para esvaziamento gástrico podem ser causados por mistura mal feita, incapacidade 

do paciente de comer ou vômitos após ingestão, paciente que comeu apenas antes 

do estudo e refluxo gastroesofágico. 
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Protocolo para Cintilografia para Refluxo Gastroesofágico 

Este exame demonstra a fisiologia esofágica, sendo um método não invasivo 

e podendo ser modificado de acordo com as circunstâncias de cada caso. Esta 

cintilografia pode ser realizada junto a pesquisa de aspiração pulmonar (Figura 7.5), 

indicado principalmente para pacientes pediátricos. 

 

Figura 7.5 – Cintilografia para pesquisa de refluxo gástrico e aspiração pulmonar. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia refluxo gastroesofágico 

são: detecção e quantificação de refluxo gastroesofágico; avaliação de pacientes com 

hérnia diafragmática; avaliação de pacientes com azia; regurgitação ou vômito biliar; 

avaliação de crianças com asma, doença pulmonar crônica ou pneumonia por 

aspiração e alterações da motilidade esofágica. 

Contraindicações   
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Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Há interações medicamentosas com compostos contendo andrógenos, 

estrógenos, compostos com alumínio ou magnésio, citarabina, metotrexato, 

nitrosoureas, halotano e outros anestésicos halogenados, glucocorticóides, heparina, 

vitamina B12, imunossupressores, atropina, betanecol, analgésicos, narcóticos, 

nutrição parenteral total. Além disso, ainda podem interagir, de forma direta ou 

indireta, compostos contendo alumina, acetazolamida, ciclosporina, mitomicina, 

anticoncepcionais orais, tetraciclinas, anestésicos, furosemida e amiodarona. 

Preparo do paciente 

O paciente deve estar em jejum durante 3 horas. Para crianças, instrui-se trazer 

duas mamadeiras uma com leite e outra vazia. Para adultos, utiliza-se um copo de 

suco de laranja. O exame é iniciado após a ingestão do líquido recomendado (leite ou 

suco) marcado com RF, depois tomar 1 copo de suco não marcado ou até saciar, em 

casos de pacientes pediátricos após eructação. 

Protocolo de aquisição 

Deve-se posicionar o paciente em DD, com a câmara na anterior e o FOV 

incluindo a boca e estômago (Figura 7.6). Imagens dinâmicas de 30 segundos por 

frame durante 30 minutos (Figura 7.7). Este exame ainda pode ser realizado junto à 

pesquisa de aspiração pulmonar, a qual são realizadas imagens de 4 e 24 horas. 

Sendo adquiridas durante 5 minutos, em anterior de tórax, sem e com marcações 

feitas nos ombros e processo xifóide do paciente. 
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Figura 7.6 – Posicionamento para refluxo gastroesofágico. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

 

Figura 7.7 – Aquisição dinâmica para refluxo gastroesofágico. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou alta resolução, com janela 

de 15% e fotopico de 140 KeV. Matriz de 128x128. Ajustar zoom de acordo com o 

tamanho do paciente. Imagens dinâmicas imediatamente após administração via oral 

durante 30 minutos. Em seguida, aquisição estática deve ser feita com 500 mil 

contagens. 

Biodistribuição 

O RF não é absorvido e permanece na luz do órgão estudado. 

Atividade e método de administração 

A atividade média é entre 0,5 a 1,0 mCi (18,5 a 37 MBq) de 99mTc-enxofre-

coloidal, 99mTc-DTPA ou 99mTc-FITATO, dependendo da disponibilidade do SMN. Para 

pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com idade, peso e 

massa corporal. Tem como método de administração via oral. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), os artefatos que 

possivelmente podem ocorrer são a incapacidade de engolir ou aspiração de dose, 

retenção esofágica, regurgitação com ou sem aspiração e paciente com varizes 

esofágicas conhecidas. 
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Protocolo para Cintilografia para Sangramento Gastrointestinal 

A cintilografia para sangramento gastrointestinal (Figura 7.8) pode localizar 

sangramentos intestinais, sendo possível a realização por meio do método in vitro, in 

vivo ou ainda in vivo modificado. A concentração e o movimento de eritrócitos 

marcados para luz intestinal indicam a presença de sangramento. Também é 

conhecida como Cintilografia para Hemorragia Digestiva. 

 

Figura 7.8 – Imagens estáticas para sangramento Gastrointestinal (GI). 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia para sangramento 

gastrointestinal são: identificação de sangramentos gastrointestinais ativos; 

identificação de fonte de sangramento gastrintestinal evidente e obscuro. 
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Contraindicações   

Este exame é contraindicado para pacientes medicamente instáveis. Vide 

contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

O RF pode causar interações com: beta bloqueadores, bloqueadores de canias 

de cálcio, nitratos, heparina, metildopa, hidrolazina, quinina, digoxina, prazozin, 

propranolol, doxorrubicina, contrate iodado e chocolate. 

Preparo do paciente 

Recomenda-se obter informações sobre transfusões sanguíneas e a 

monitoração da pressão arterial, e monitoração dos sinais vitais enquanto realiza o 

exame. O paciente deve esvaziar a bexiga antes da aquisição das imagens. 

Protocolo de aquisição 

Há três métodos para a marcação do RF: método in vitro, método in vivo e 

método in vivo modificado. 

No método in vitro 1 a 3ml de sangue são extraídos do paciente, adiciona-se 

ao frasco com coagulante do kit de marcação. É necessário que durante 5 minutos 

misture-se o sangue ao kit ou colocar em centrífuga pelo mesmo tempo. Administrar 

a mistura via endovenosa, após 1 hora de marcação. 

Para o método in vivo é necessário administrar por via endovenosa pirofosfato 

via endovenosa no paciente e após 20 minutos injetar o RF e realizar imagens de 

fluxo. 

Por último, no método in vivo modificado deve-se injetar pirofosfato e aguardar 

20 minutos. Retirar 5ml de sangue do paciente, colocar em uma seringa com 

pertecnetato e misturar durante 10 minutos. 
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Figura 7.9 – Posição supina para sangramento GI. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

O posicionamento do paciente pode ser tanto em DD quanto em supino, com 

FOV do colimador devendo abranger tórax e bexiga, como demonstrado na Figura 

7.9. Para aquisição dinâmica utilizar frame de 1 minuto durante 60 minutos caso não 

se detecte foco de sangramento nas imagens dinâmicas na primeira hora, é iniciada 

série de imagens estáticas tardias no intervalo de 30 em 30 minutos nas primeiras 

horas e depois de 1 em 1 hora, podendo haver imagem tardia de 24 horas. Aquisição 

estática deve ser adquirida na posição anterior, com 500 mil contagens (Figura 7.10). 
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Figura 7.10 – Posicionamento para imagens laterais. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou LEHR, com matriz usual de 

128x128. Zoom de 1,0 para adultos e 1,5 para crianças. Realizar imagem estática 

com 500 mil contagens (Figura 7.11) e imagens de fluxo, como demonstrado na Figura 

7.12, durante 60 segundos. 
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Figura 7.11 – Imagens estáticas para sangramento GI. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Figura 7.12 – Aquisição em fluxo para sangramento GI. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

Biodistribuição 

 O RF se concentra em grandes vasos, coração, fígado, baço e é eliminado 

pelos rins para bexiga. Em sangramento GI o RF extravasa na luz do órgão. O 99mTc-

pirofosfato, do conteúdo se difunde na membrana das hemácias e é reduzido pelo 

cloreto estanoso do kit, ligando-se a hemoglobina, permanecendo 78% da atividade 

no sangue. 

Atividade e método de administração 

A atividade máxima é 30 mCi (1110 MBq) de 99mTc-enxofre coloidal ou 99mTc-

pirofosfato para adultos. Em pacientes pediátricos recomenda-se 1,5 mCi (55,5 MBq). 

O método de administração é por via endovenosa. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. A administração do radiofármaco pode também causar irritação no 

local da administração. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), os artefatos que podem estar 

relacionados com esta cintilografia são a marcação inadequada do RF e 99mTc livre 

captado por outras estruturas. 
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Protocolo para Cintilografia para Mucosa Gástrica Ectópica 

A cintilografia para mucosa gástrica ectópica (Figura 7.13) é comumente 

encontrada como cintilografia para divertículo de Meckel, o qual é descrito como uma 

anomalia GI congênita onde o segmento que se conecta ao ílio não se atrofia durante 

a gestação. Por este motivo, a sua principal indicação é para divertículo de Meckel 

Figura 7.13 – Aquisição em fluxo para mucosa gástrica ectópica. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações clínicas para este exame são: duplicação GI; antro gástrico 

retido; esôfago de Barret; detecção de sangramento GI; avaliação da dor abdominal; 

avaliação de sangramento, sendo a principal indicação o divertículo de Meckel. 
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Contraindicações   

Esse exame é contraindicado para pacientes que receberam tratamento in vivo 

com hemácias marcadas. Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Pode haver interações medicamentosas com: metoclopramida, propantelina, 

atropina, analgésicos narcóticos, a cimetidina, pentagrastrina e glucagon e ainda 

compostos de alumina. 

Preparo do paciente 

Recomenda-se ao paciente estar durante 4 horas em jejum antes do exame. 

Pode-se administrar cimetidina ou ranitidina 2 dias antes do estudo. Certificar-se de 

que o paciente não realizou exame com hemácias marcadas com estanho é 

importante para o procedimento, além de recomendar a evacuação antes do exame. 

Protocolo de aquisição 

Posicionar o paciente em DD e braços para cima, com detector centralizado na 

cicatriz umbilical, incluindo estômago e pelve. O início das imagens deve ser 

imediatamente após administração endovenosa do RF. Realizar imagens em fluxo de 

4 segundos/frame durante 1 minuto. Adquirir imagens estáticas na anterior e pós-

miccional, conforme figura 7.14. Sequência dinâmica durante 45 minutos 1 

minuto/frame ou ainda imagens estáticas aos 3, 5, 10, 15, 30, 45 e 60 minutos, se 

necessário. As imagens estáticas com vistas laterais e oblíquas, podem ser 

necessárias de acordo com os achados nas imagens anteriores. 
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Figura 7.14 – Imagens estáticas para mucosa gástrica ectópica. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou LEHR, com janela de 15% 

em 140 KeV. Matriz de 128x128 e zoom apropriado ao tamanho do paciente. Primeiro 

faz-se aquisição em fluxo (Figura 7.15) seguida de dinâmica (Figura 7.16), ou 

estáticas com 500 mil a 1 milhão de contagens. Adicionais estáticas na posição 

anterior, oblíquas anterior, lateral ou posterior e aquisição SPECT podem ser 

adquiridas para melhor visualização de sítios e patologia. 
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Figura 7.15 – Aquisição em fluxo para mucosa gástrica ectópica. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

 

Figura 7.16 – Aquisição dinâmica para mucosa gástrica ectópica. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Biodistribuição 

O RF possui afinidade com mucosa gástrica ectópica, glândulas salivares, 

glândulas tireóide e plexo coróide ligando-se às proteínas plasmáticas. O íon se 

equilibra com o espaço extracelular, após ser administrado por via endovenosa, sendo 

liberado na luz do órgão pelas células secretoras de muco. A excreção ocorre 

principalmente por via urinária. Pouca quantidade é excretada por via intestinal, 

necessitando de 48 horas para a eliminação após ser administrado. 

Atividade e método de administração 

A atividade para pacientes adultos é de 5 a 10 mCi (185 a 370 MBq) de 99mTc-

Pertecnetato. Para pacientes pediátricos faz-se o cálculo de acordo com o peso, onde 

utiliza de 0,2 a 0,3 mCi/kg (7,4 a 11,1 MBq/kg). O método de administração é via 

endovenosa. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. A administração do radiofármaco pode também causar irritação no 

local da administração. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), os artefatos podem ser 

causados por atividade renal precoce, mucosa gástrica ectópica não associada, 

acúmulo de sangue na inflamação, bexiga cheia, laxantes, endoscopia que causa 

irritação intestinal ou tumores podem causar leitura falso-positiva para divertículo de 

Meckel. Falso-negativos se o paciente tiver realizado exames fluoroscópico com bário 

ou tiver sido administrado perclorato. 
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Protocolo para Cintilografia de Glândulas Salivares 

Esse exame (Figura 7.17) avalia a drenagem dos ductos salivares e análise 

funcional do parênquima das glândulas, devido à afinidade química de pertecnetato 

livre com tais estruturas. 

 

Figura 7.17 – Cintilografia de Glândulas Salivares. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Indicações Clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia de glândulas salivares são: 

síndrome de Sjögren; avaliação da drenagem dos ductos das glândulas; tamanho 

anatômico e posição das glândulas salivares; caracterização de tumores; avaliação 

da função de massas palpáveis; avaliação da função da glândula salivar, 

especialmente após irradiação de cabeça e pescoço e avaliação de glândulas 

salivares para candidatos a radioterapia pré-externa ou intersticial. 
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Contraindicações   

Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

O RF interage com compostos como: agentes bloqueadores da tireoide, 

metrotrexato, cimetidina, pentagrastrina, glucagon, metoclopramida, propantelina, 

atropina e analgésicos narcóticos. 

Preparo do paciente 

O paciente deve estar em jejum durante 2 horas (inclusive chicletes e balas) e 

trazer 1 limão. 

Protocolo de aquisição 

Posicionar o paciente em DD, na posição de Waters (queixo e nariz tocando o 

colimador), assim como demonstrado na Figura 7.18. O colimador na região anterior, 

o FOV deve incluir cabeça e pescoço (Figura 7.19). Imagens em fluxo após a 

administração do RF com 3 segundos/frame durante 1 minuto devem ser adquiridas. 

Realizar imagens dinâmicas durante 20 minutos e no 15° de administrar suco de limão 

via oral sem interromper a aquisição. Realizar imagens estáticas com 500 contagens. 
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Figura 7.18 – Posição de Waters para glândulas salivares. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Figura 7.19 – FOV para glândulas salivares. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEAP ou LEHR, com janela de 15 em 

140 KeV. Matriz 128x128 e o zoom 2. 

Aquisições em fluxo (Figura 7.20), após é realizado aquisição dinâmica. Podem 

ser adquiridas posições laterais, se necessário. Administrar suco de limão por meio 

de um canudo ao paciente, conforme Figura 7.21, e realizar imagens estáticas com 

500 contagens. 
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Figura 7.20 – Aquisição em fluxo para glândulas salivares. 

Fonte: Próprios autores (2018). 
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Figura 7.21 – Administração de suco de limão. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

 Biodistribuição 

O pertecnetato livre possui afinidade com mucosa gástrica ectópica, glândulas 

salivares, glândula tireoide e plexo coroide. Após administração endovenosa o íon se 

liga a proteínas plasmáticas e é liberado de forma intacta pelo organismo. Em glândula 

salivar é captado pelo co-transporte de íons de Na+/K+/2Cl- para dentro da glândula 

salivar, conforme demonstra a Figura 7.22. 
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Figura 7.22 – Enchimento de glândulas salivares. 

Fonte: Próprios autores (2018). 

 

Atividade e método de administração 

A atividade usual é 10 mCi (370 MBq) de 99mTc pertecnetato. Tem como método 

de administração via endovenosa. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas, urticárias, 

vertigem e vômito. A administração do radiofármaco pode também causar irritação no 

local da administração. 

Artefatos 

Além dos artefatos gerais (vide artefatos gerais), os possíveis artefatos 

causados nesse exame são: movimentação do paciente. 
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Protocolo de Perfusão Cerebral com 99mTc-ECD 

O RF mais utilizado para uma cintilografia de perfusão cerebral é o 99mTc 

Etilenocesteínadietiléster (99mTc-ECD). O radioisótopo utilizado para a marcação do 

kit liofilizado de ECD é o 99mTc, emissor gama, com uma energia de 140 keV e com 

meia-vida de aproximadamente 6 horas. 

A cintilografia de perfusão cerebral com 99mTc-ECD é um estudo de SPECT, 

conforme figura 8.1, onde é analisado o fluxo sanguíneo regional e a integridade das 

estruturas intracranianas, em busca de determinadas patologias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 – SPECT cerebral com 99mTc-ECD, vista axial 

Fonte: Próprios autores (2019). 
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Indicações clínicas 

As indicações para a realização de uma cintilografia de perfusão cerebral inclui 

as mais diversas patologias, dentre elas: avaliação de doenças cerebrovasculares 

(como isquemia crônica, infarto agudo e avaliação pré operatória de potencial 

isquemia), do foco epileptogênico, avaliação de suspeita de demência (inclui 

avaliação em estágio inicial para determinação do tipo de demência, como doença de 

Alzheimer, demência por corpos de Lewy, demência vascular, doença de Parkinson 

associada à demência e demência fronto temporal, em que todas apresentam sinais 

e sintomas extremamente similares), avaliação de lesão traumática, avaliação de 

lesão inflamatória [como síndrome de Rasmussen, encefalite herpética, lúpus 

eritematoso sistêmico, doença de Behçet e encefalopatia associada ao vírus da 

imunodeficiência humana (HIV)], assim como avaliação de morte cerebral. 

Contraindicações 

Este exame é contraindicado em caso de pacientes com incapacidades 

colaborativas, isto é, se o paciente não estiver plenamente consciente e disposto a 

colaborar com o exame, deve-se buscar outras maneiras de realizar a avaliação 

patológica do paciente.   

Interações medicamentosas 

O RF pode interagir com: agentes quimioterápicos, fármacos psicotrópicos, 

corticoesteroides, radiofármacos contendo íons estanosos, sulfonamidas, compostos 

de alumínio, metotrexato administrado via intratecal ou subaracnoidea. 

Preparo do paciente 

O paciente não deve ingerir substâncias estimulantes (cafeína, chocolate, 

refrigerante, bebidas energéticas, etc), tampouco ingerir quaisquer drogas que afetem 

o fluxo sanguíneo cerebral (nicotina, álcool, cocaína, etc). Para o exame, deve ser 

realizado o acesso endovenoso no paciente 10 minutos antes da injeção do 

radiofármaco; o mesmo deverá permanecer em um quarto escuro sem se mover, falar 

ou ler durante estes 10 minutos, assim como por, no mínimo, 5 minutos após a injeção. 
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Protocolo de aquisição 

A aquisição da imagem pode ser realizada entre 30 a 90 minutos após a 

administração do RF. O posicionamento para o SPECT é de DD com os movimentos 

levemente restringidos, em uma posição que permita máxima proximidade do detector 

e da região de interesse (Figura 8.2). Deve ser realizado um SPECT da região 

craniana (incluindo o cerebelo), com 120 projeções de 20 a 30 segundos cada; no 

total, a imagem deverá conter o mínimo de 5 milhões de contagens. 

 

 

Figura 8.2 – Posicionamento para cintilografia de SPECT cerebral. 

Fonte: Próprios autores (2019). 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEHR, com janela de energia de 15% 

em 140 keV, pois os fótons que saem do isótopo de 99mTc e adentram o colimador 

são de baixa energia e o colimador LEHR é projetado para absorver este tipo de 

fótons. É realizado SPECT da região craniana com um ideal de 120 projeções de 20 

a 30 segundos cada, resultando em um total de contagens de, no mínimo, 5 milhões. 
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Biodistribuição 

O RF, por ser lipofílico, atravessa a barreira hematoencefálica facilmente e se 

distribui pelo parênquima encefálico proporcionalmente ao fluxo sanguíneo regional, 

até ser fixado nos neurônios com pequena redistribuição. 

Atividade e método de administração 

A atividade média é de 20 a 30 mCi de 99mTc-ECD, sendo sua administração 

via endovenosa do paciente; para atividades pediátricas, é levado em conta a massa 

do paciente para o cálculo da dose, sendo o mínimo recomendado para pacientes 

pediátricos seja de 2,7 mCi. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de dificuldade respiratória, alucinações, hipertensão, angina, 

agitação ou ansiedade, vertigem, tontura, sonolência, náusea, parosmia, erupção 

cutânea difusa, dor torácica (sensação de aperto ou peso), reação respiratória, 

convulsão, síncope, cefaleia e cianose. 

Artefatos 

Vide artefatos gerais. 
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Protocolo de Cintilografia Cerebral com 99mTc-trodat-1 

O RF utilizado é o 99mTc marcado com [2-[[2-[[[3-(4-chlorophenyl)-8-methyl-8-

azabicyclo[3,2,1]oct-2-yl]methyl](2mercaptoethyl)amino]ethyl]amino]ethanethiolato(3-

)-N2,N29,S2,S29]oxo-[1R-(exo-exo)] (99mTc-TRODAT-1). O radioisótopo utilizado 

para a marcação do kit liofilizado de TRODAT-1 é o 99mTc, emissor gama, com uma 

energia de 140 keV e com meia-vida de aproximadamente 6 horas. 

A cintilografia cerebral com 99mTc-TRODAT-1 é um estudo de SPECT 

demonstrado na figura 8.3, onde são analisados os transportadores dopaminérgicos 

na região do estriado, possibilitando sua quantificação a fim de diagnosticar o paciente 

com Doença de Parkinson. 

 

Figura 8.3 – SPECT cerebral com 99mTc-TRODAT-1, vista axial. 

Fonte: Próprios autores (2019). 
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Indicações clínicas 

A indicação para a realização de uma cintilografia cerebral com TRODAT-1 é 

diagnóstico da doença de Parkinson, que consiste em um distúrbio neurológico 

associado com a degeneração dos neurônios dopaminérgicos, apresentando como 

principal sintoma a bradicinesia. É uma doença comum que, atualmente, possui seu 

diagnóstico baseado em avaliação clínica, que pode ser enganoso, principalmente em 

estágios iniciais da doença. 

Contraindicações 

Vide contraindicações gerais. 

Interações medicamentosas 

Não existem estudos relatando interações medicamentosas ao radiofármaco 

em questão. 

Preparo do paciente 

O paciente deve suspender qualquer medicação antiparkinsoniana por, no 

mínimo, 12 horas antes do exame. 

Protocolo de aquisição 

A aquisição da imagem pode ser realizada 4 horas após a administração do 

RF. O posicionamento para o SPECT é de decúbito dorsal com os movimentos 

levemente restringidos, em uma posição que permita máxima proximidade do detector 

e da região de interesse. Deve ser realizado um SPECT da região craniana, com 120 

projeções de 20 a 30 segundos cada; no total, a imagem deverá conter o mínimo de 

5 milhões de contagens. 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEHR ou alta resolução, com janela 

de energia de 15% em 140 keV, pois os fótons que saem do isótopo de 99mTc e 

adentram o colimador são de baixa energia e o colimador LEHR é projetado para 

absorver este tipo de fótons. É realizado SPECT da região craniana com um ideal de 

120 projeções de 20 a 30 segundos cada. 
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Biodistribuição 

O RF atravessa a barreira hematoencefálica e, por possuir uma alta 

seletividade e especificidade pelos transportadores de dopamina (TDAs), se torna 

capaz de detectar a degeneração neuronal ao quantificar o número de TDAs 

presentes, que se tornam significativamente reduzidos quando há a presença de 

algum tipo de patologia degenerativa. 

Atividade e método de administração 

A atividade média é 20 a 25 mCi de 99mTc-TRODAT-1, sendo sua administração 

via endovenosa do paciente. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de tontura, dor nas costas, parestesia e hipertensão. 

Artefatos 

Vide artefatos gerais. 
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Protocolo para Cintilografia de Fluxo Sanguíneo Cerebral 

O RF mais utilizado para uma cintilografia de fluxo sanguíneo cerebral é o 

99mTc-DTPA. O radioisótopo utilizado para a marcação do kit liofilizado de DTPA é o 

99mTc, emissor gama, com uma energia de 140 keV e com meia-vida de 

aproximadamente 6 horas. 

A cintilografia de fluxo sanguíneo cerebral com 99mTc-DTPA é um estudo de 

fluxo, conforme figura 8.4, seguido da realização de imagem estáticas demonstrado 

pela figura 8.5, onde é analisada a perfusão sanguínea cerebral, a fim de diagnosticar 

a morte cerebral. 

Figura 8.4 – Cintilografia de fluxo sanguíneo cerebral (fluxo). 

Fonte: Próprios autores (2019). 
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Figura 8.5 – Cintilografia de fluxo sanguíneo cerebral (imagens estáticas). 

Fonte: Próprios autores (2019). 

 

Indicações clínicas 

A principal indicação para a cintilografia de fluxo sanguíneo cerebral com 99mTc-

DTPA é a suspeita de morte cerebral, após testes clínicos indicando o mesmo, como 

teste gráfico para a confirmação. 

Contraindicações 

Não há contraindicação para tal estudo, tendo em vista a condição do paciente. 

Interações medicamentosas 

As interações medicamentosas foram consideradas irrelevantes, pois as 

mesmas afetam a captação do RF no rim, e não com relação à sua característica de 

“clareamento” sanguíneo, que é utilizada no exame. 

Preparo do paciente 

O paciente deve estar com a pressão sanguínea estável para realizar o exame 

e a região glabelar do crânio deverá ser envolta com um torniquete a fim de limitar a 

circulação sanguínea do subcutâneo (ponderar essa etapa em pacientes com 

histórico de traumatismos cranianos); deve ser considerado o preparo e estrutura do 

SMN para receber um paciente com necessidade de suporte à vida (muitas vezes 
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ventilação mecânica). 

Protocolo de aquisição 

Devem ser adquiridas imagens de fluxo, para certificação da ausência de fluxo 

sanguíneo regional, com imagens de 2 segundos por frame por pelo menos 2 minutos, 

depois adquirir imagens estáticas de 500 mil contagens, nas projeções lateral e 

anterior. 

Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEHR ou alta resolução, com janela 

de energia de 15% em 140 keV, pois os fótons que saem do isótopo de 99mTc e 

adentram o colimador são de baixa energia e o colimador LEHR é projetado para 

absorver este tipo de fótons. São obtidas imagens de fluxo e imagens estáticas da 

região, em uma matriz de 128x128. 

Biodistribuição 

O RF se distribui conforme o fluxo sanguíneo, devido à propriedade deste 

fármaco de “clarear” o sangue de modo rápido e eficaz. 

Atividade e método de administração 

A atividade média é 20 a 30 mCi de 99mTc-DTPA, sendo sua administração via 

endovenosa do paciente; para atividades pediátricas, é levado em conta a massa do 

paciente para o cálculo da dose, sendo o mínimo recomendado para pacientes 

pediátricos seja de 0,54 mCi. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de hipotensão, náusea, broncospasmo, reações na pele, 

taquicardia, síncope ou desmaio, dor de cabeça, cianose, anafilaxia, artralgia, dor, 

queimação no local da injeção e sibilo. 

Artefatos 

Vide artefatos gerais. 
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Protocolo para Cisternocintilografia 

O RF mais utilizado para uma cisternocintilografia é o 99mTc-DTPA. O 

radioisótopo utilizado para a marcação do kit liofilizado de DTPA é o 99mTc, emissor 

gama, com uma energia de 140 keV e com meia-vida de aproximadamente 6 horas. 

A cintilografia de cisternocintilografia com 99mTc-DTPA é um estudo em que se 

realiza imagens estáticas da região de cabeça e pescoço, a fim de estudar da 

dinâmica do fluxo do líquido cefaloespinal (Figura 8.6). 

 

 

Figura 8.6 – Cisternocintilografia após 6 horas da administração do RF. 

Fonte: Próprios autores (2019). 

 

Indicações clínicas 

A principal indicação para a cintilografia de cisternocintilografia com 99mTc-

DTPA é o estudo da dinâmica do fluxo do líquido cefaloespinal, sendo suas principais 

aplicações clínicas para o diagnóstico de hidrocefalia e sua respectiva classificação, 

para estudo da perviedade da derivação e avaliação de fístula liquórica. 

 

Contraindicações 

Vide contraindicações gerais. 
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Interações medicamentosas 

As interações medicamentosas foram consideradas irrelevantes, pois as 

mesmas afetam a captação do RF no rim. 

Preparo do paciente 

O preparo deste exame se faz acerca da punção lombar: o paciente ficará 

deitado em posição fetal, e então, um médico qualificado para o procedimento aplicará 

uma solução antisséptica na região lombar e administrará o RF; também, deve ser 

informado ao paciente sobre o passo a passo do procedimento, além de orientações 

prévias a fim da movimentação do paciente, a qual é de relevância para que 

permaneça imóvel, de modo a evitar que cause distorção na imagem adquirida. 

Protocolo de aquisição 

A aquisição da imagem pode ser realizada 1, 3, 6 e 24 horas após a 

administração do RF. O posicionamento é de decúbito dorsal horizontal com a cabeça 

levemente fletida (Figura 8.7). São adquiridas imagens estáticas com 500 mil 

contagens por imagem, nas projeções anterior, posterior e lateral de crânio e posterior 

de abdômen e tórax para avaliar a medula espinal. 

 

 

 

Figura 8.7 – Posicionamento para cisternocintilografia. 

Fonte: Próprios autores (2019). 
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Instrumentação 

É utilizada uma gama câmara, colimador LEHR ou alta resolução, com janela 

de energia de 15% em 140 keV, pois os fótons que saem do isótopo de 99mTc e 

adentram o colimador são de baixa energia e o colimador LEHR é projetado para 

absorver este tipo de fótons. São obtidas imagens estáticas 1, 3, 6 e 24 horas após a 

administração do RF. 

Biodistribuição 

O RF, por ser injetado no espaço subaracnóideo através de uma punção 

lombar (por um médico qualificado para o procedimento, geralmente este sendo um 

anestesista), se distribui conforme o fluxo do líquido cefaloespinal, subindo para as 

cisternas basais. 

Atividade e método de administração 

A atividade média é 5 a 10mCi de 99mTc-DTPA, sendo sua administração via 

punção lombar do paciente; para atividades pediátricas, é levado em conta a massa 

do paciente para o cálculo da dose, sendo o mínimo recomendado para pacientes 

pediátricos seja de 0,54mCi. 

Reações adversas 

As reações adversas ao RF são muito raras e facilmente reversíveis, podem 

se manifestar em forma de hipotensão, náusea, broncoespasmo, reações na pele, 

taquicardia, síncope ou desmaio, dor de cabeça, cianose, anafilaxia, artralgia, dor, 

queimação no local da injeção e sibilo. 

Artefatos 

Vide artefatos gerais. 
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CIntilografia óssea com MDP 

 

Preparo do paciente 

Este procedimento não requer um preparo do paciente antes do estudo. 

É recomendada apenas a hidratação oral constante (de 1.000 ml a 1.250 ml), bem 

como a micção frequente antes da realização das imagens. 

Em pacientes com câncer prostático, havendo a dificuldade de micção é 

recomendada a sondagem vesical. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 20 mCi (740 MBq) de 99mTc-

MDP. 

Para pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com a idade, peso 

e massa corporal. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Entre 2 e 5 horas após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR ou LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

 

Protocolo de aquisição 

São realizadas imagens de varredura com o paciente posicionado em decúbito dorsal 

na mesa de exames, alinhado ao plano médio sagital, com braços juntos lateralmente 

ao corpo. 

Realiza-se uma varredura anterior e posterior do corpo com velocidade conforme a 

recomendação do fabricante. 

Imagens estáticas são adquiridas conforme a área de interesse, em casos de 

hipercaptação do RF. 
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Protocolo para Cintilografia Óssea Trifásica 

 

Preparo do paciente 

Este procedimento não requer um preparo do paciente antes do estudo. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 20 mCi (740 MBq) de 99mTc-

MDP. 

Para pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com a idade, peso 

e massa corporal. 

A administração do material é realizada por via endovenosa em bolos. 

 

Tempo de imagem 

Imediatamente após a administração do RF para o fluxo, e em seguida são realizadas 

as imagens de equilíbrio. 

Imagens tardias são feitas de 2 a 5 horas após a administração. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR ou LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 64x64 para o fluxo sanguíneo e de 128x128 para o equilíbrio. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, alinhado ao plano médio sagital. 

Imagens de fluxo sanguíneo são adquiridas com 1 imagem a cada 2 segundos durante 

80 segundos. 

São adquiridas imagens de equilíbrio com 300 mil a 500 mil contagens, geralmente 

150 mil a 200 mil para extremidades. 

Complemento com SPECT pode ser solicitado. 
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Linfocintilografia de MMII e MMSS 

 

Preparo do paciente 

Este procedimento não requer um preparo do paciente antes do estudo. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 0,5 a 1 mCi (20-37 MBq) de 

99mTc-Dextrana 70 ou 99mTc-Dextrana 500 por membro. 

A administração do material é realizada por via intradérmica ou subcutânea, sendo 

injetado no dorso das mãos ou dos pés. 

 

Tempo de imagem 

As primeiras imagens são adquiridas 15 minutos após a administração do RF, após 1 

hora é realizada a segunda e a terceira após 2 horas. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR ou LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 256x1024. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens para MMSS com o paciente posicionado em decúbito dorsal 

na mesa de exames, alinhado ao plano médio sagital, com os braços ao longo do 

corpo. 

Para MMII, o paciente deve manter os braços acima da cabeça. 

São adquiridas imagens de varredura de corpo inteiro anterior, posterior e dos pés ao 

abdômen superior. 
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Cintilografia de Corpo Inteiro com 67Ga 

 

Preparo do paciente 

Geralmente é feito um preparo intestinal com a utilização de laxantes orais e/ou 

enemas de limpeza, diminuindo a atividade no intestino. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 4 a 6 mCi (150 a 220 MBq) de 

67Ga. 

Para pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com a idade, peso 

e massa corporal. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas de 24 a 72 horas após a administração do RF. 

Imagens tardias de 92 horas podem ser requisitadas. 

Imagens precoces de 3 a 4 horas também podem ser úteis. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador para média energia. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 90, 180 e 296 keV. 

Matriz usual de 256x1024 para PCI e de 256x256 para imagens localizadas. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, alinhado ao plano médio sagital, com os braços ao longo do corpo. 

Imagens estáticas são adquiridas conforme a área de interesse. 

Complemento com SPECT pode ser solicitado. 
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Cintilografia para detecção de linfonodo sentinela 

 

Preparo do paciente 

Este procedimento não requer um preparo do paciente antes do estudo. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 1 mCi (37 MBq) para o uso de 

99mTc-Fitato. 

Para o 99mTc-Dextrana 70 e 99mTc-Dextrana 500, a média da atividade é de 0,5 mCi 

(20 MBq). 

A administração do material é periareolar ou peritumoral ou em torno da lesão ou 

cicatriz na pele (em caso de câncer de pele). 

 

Tempo de imagem 

Em torno de 30 minutos a 1 hora horas após a administração do RF. 

Quando estimulada a área com massagem, ocorre a drenagem prematura do RF para 

o LS, levando cerca de 15 minutos para aparecer na imagem. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara para delimitação da área do LS. 

Colimador LEHR ou LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Para o procedimento cirúrgico, é utilizado o equipamento gama probe para detectar o 

linfonodo delimitado anteriormente. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, alinhado ao plano médio sagital. 

São realizadas as projeções: anterior e a lateral da mama, incluindo a região da axila. 

São feitas marcações na região do LS com caneta permanente a fim de facilitar a 

localização durante a cirurgia. 
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Cintilografia Miocárdica com 99mTc 

 

Preparo do paciente 

Suspender 36 horas antes do exame o uso de medicamentos para enxaqueca, ou que 

possuem aminofilina e teofilina em sua composição. 

Devido a etapa de estresse, suspender o uso de betabloqueadores e dipiridamol. 

Suspender também café, chás, refrigerantes, chocolates, cigarros, e medicamentos 

que contenham derivados da xantina em sua composição, 24 horas antes do exame. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto tanto para protocolos de 1 ou 2 dias 

é de 7 a 9 mCi (259 a 333 MBq) de 99mTc-MIBI para a etapa de repouso e 3 vezes 

maior para a etapa de estresse. Em protocolo de 2 dias, a atividade recomendada é 

a mesma. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Deve-se aguardar de 30 a 60 minutos para a aquisição das imagens em repouso. 

Em etapa de estresse, aguardar 15 a 45 minutos para a nova aquisição das imagens. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 64x64. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, com os braços elevados. 

No caso de equipamentos SPECT inicia-se a aquisição em oblíqua anterior direita a 

45º, girando 180º até oblíqua posterior esquerda, à 45º. Realiza-se 64 steps de 20 a 

40 segundos na etapa de repouso, e em torno de 20 a 25 segundos, por step, na 

etapa de estresse. 
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Cintilografia miocárdica com 201Tl 

 

Preparo do paciente 

Suspender o uso de cafeína, como também medicamentos que possuem derivados 

da xantina em sua composição, 24 horas antes do exame. 

Devido a etapa de estresse, suspender o uso de betabloqueadores e dipiridamol. 

Suspender também café, chás, refrigerantes, chocolates e cigarros 24 horas antes do 

exame. 

Ingerir alimentos leves antes do exame. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 3 mCi (111 MBq) de 201Tl. Para 

a reinjeção, é utilizada a atividade de 1 mCi (37 MBq). 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

São adquiridas imagens de 10 a 15 minutos após a administração do RF. 

Imagens de redistribuição adquiridas em torno de 4 horas depois. 

Pode ser optada pela realização de imagens tardias (entre 18 e 24 horas após a 

administração), de acordo com os resultados obtidos nas imagens anteriores. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR. 

Janela de energia de 15% a 17% centrada em fotopico de 72 keV. 

Matriz usual de 64x64. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, com os braços elevados. 

As aquisições se iniciam em oblíqua anterior direita, girando 180º até oblíqua posterior 

esquerda em 45º. Para aquisições de 180°, os detectores duplos devem estar na 

configuração de 90° ou “L”. 
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Em sistemas de cabeça tripla, é usada rotação de 360°. 
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Cintilografia de Inalação Pulmonar 

 

Preparo do paciente 

O 99mTc-DTPA (aerossol líquido) é administrado durante 20 minutos por meio de um 

bocal com o nariz ocluído enquanto o paciente inala-o. 

Realizar bochecho com água para minimizar atividade residual na boca e esôfago. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 20 a 35 mCi (740 a 1.300 MBq) 

de 99mTc-DTPA. 

A administração do material é realizada de forma inalatória. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas 20 minutos após a inalação do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR. 

Janela de energia de 20% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 256x256. 

 

Protocolo de aquisição 

Durante a inalação, o paciente é posicionado na posição semi-ortostática. 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, com os braços elevados. 

São adquiridas imagens planares em projeções são: anterior e posterior com 300 mil 

contagens, oblíquas com 250 mil contagens, e laterais com 200 mil contagens. 

Para o SPECT são adquiridos 64 views, com 10 a 20 segundos cada. 



212 

 

Cintilografia de Perfusão Pulmonar 

 

Preparo do paciente 

Este procedimento não requer um preparo do paciente antes do estudo. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 1 a 4 mCi (40 a 150 MBq) de 

99mTc-MAA. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas imediatamente após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR. 

Janela de energia de 20% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz de 64x64. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, com os braços elevados. 

Imagens planares são adquiridas em projeções anterior e posterior com 500 mil 

contagens, oblíquas com 400 mil contagens, e laterais com 300 mil contagens. 

Para o SPECT são adquiridos 64 views, e tempo de aquisição de 20 segundos por 

view. Imagens em 180º se forem duas cabeças e 360º se for uma cabeça. 
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Cintilografia da Tireoide 

 

Preparo do paciente 

Este procedimento não requer um preparo do paciente antes do estudo. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 10 a 15 mCi (370 a 555 MBq) 

de 99mTc-pertecnetato. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas 20 minutos após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR ou pinhole. 

Janela de energia de 20% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 128x128. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, com hiperextensão cervical. 

Imagens estáticas da região cervical são adquiridas em projeção anterior, e oblíquas 

anteriores direita e esquerda a 45º. 

As imagens são adquiridas com 300 mil contagens por imagem. 
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Captação da Tireoide 

 

Preparo do paciente 

Estar em jejum de 6 horas para receber a atividade de 131I. 

Permanecer por mais 1 hora em jejum após receber o 131I e continuar sua dieta até o 

dia seguinte para aquisição das contagens. 

Dieta pobre em iodo 15 dias antes do estudo. 

Suspensão de determinados hormônios e medicamentos iodados. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 100 μCi (3,7 MBq) de 131I. 

A administração do material é realizada por via oral. 

 

Tempo de imagem 

Contagens são obtidas 2 e 24 horas após a ingestão do radioisótopo. 

Após administrado 99mTc-pertecnetato no paciente, uma imagem de captação é 

realizada passados 20 minutos, junto a uma cintilografia da tireoide. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma sonda de captação. 

Probe para captação da tireoide ajustado para 364 keV. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas contagens da região cervical e quadril com o paciente posicionado em 

ortostase, sendo as contagens adquiridas durante 60 segundos. 

Após as contagens, é administrado 99mTc-pertecnetato e uma imagem de captação 

na projeção anterior e cintilografia da tireoide são feitas. 
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Cintilografia das Paratireoides 

 

Preparo do paciente 

Este procedimento não requer um preparo do paciente antes do estudo. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 20 mCi (740 MBq) de 99mTc-

MIBI. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas 10 minutos e 3 horas após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR, LEAP ou pinhole. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 256x256. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, com hiperextensão cervical. 

Imagens estáticas da região cervical são adquiridas em projeção anterior, e oblíquas 

anteriores direita e esquerda. Uma imagem de tórax superior também é adquirida na 

projeção anterior. 

Complemento com SPECT da região cervical deve ser adquirido. 
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Cintilografia com análogo da somatostatina (octreo) 

 

Preparo do paciente 

Interromper tratamento de acidificação e alcalinização da urina, caso o paciente esteja 

fazendo. 

A administração concomitante de análogos da somatostatina pode promover falsos 

negativos. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 10 a 15 mCi (370 a 555 MBq) 

de 99mTc-Octreotide. 

Para pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com a idade, peso 

e massa corporal. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas 60 minutos e 4 horas após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 256x256 em imagens estáticas e 256x1024 para PCI. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, com os braços ao longo do corpo. 

Imagens de varredura são adquiridas em projeções anterior e posterior do corpo 

inteiro e feitas imagens estáticas das regiões de interesse. 

Complemento com SPECT das regiões de interesse pode ser adquirido em imagens 

tardias. 
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Cintilografia de Glândulas Lacrimais 

Preparo do paciente 

Retirar lentes de contato, caso o paciente esteja usando. 

Massagear os olhos antes de pingar 3 gotas de RF sobre os olhos do paciente. 

O pertecnetato deve ser diluído em solução fisiológica na proporção de 5 mCi/ml. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em é de 0,5 mCi (18,5 MBq) de 99mTc-pertecnetato 

por olho. 

A administração do material é realizada em forma de colírio, instilando-o em gotas nos 

olhos. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas imediatamente após pingar o RF nos olhos. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEHR ou pinhole. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 128x128 e 256x256 para imagens estáticas e zoom de 1,0. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente sentado, com a cabeça inclinada. 

Imagens dinâmicas das órbitas e região nasal são adquiridas com frame de 30 

segundos a cada imagem. 

Estáticas tardias podem ser feitas em 1, 5, 10, 15, 20 e 25 minutos na posição anterior 

da face durante 2 minutos. 
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Cintilografia Testicular ou Escrotal 

 

Preparo do paciente 

É recomendado que o paciente esvazie a bexiga antes da realização das imagens, 

caso consiga. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 10 mCi (370 MBq) de 99mTc-

pertecnetato. 

Para pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com a idade, peso 

e massa corporal. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas imediatamente após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR, LEAP ou pinhole. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 256x256. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, com as pernas afastadas. 

Um apoio é utilizado sob a bolsa escrotal para manter os testículos nivelados. 

O pênis deve ser deslocado para cima e fixado com fita crepe ou seguro pelo próprio 

paciente. 

Imagens de fluxo e acúmulo são adquiridas imediatamente após a administração do 

RF com 1 frame a cada 5 segundos no 1º minuto, e imagens com 1 frame a cada 3 

minutos do 2º ao 5º minuto de estudo. 

A segunda fase consiste em uma imagem de equilíbrio, e é realizada após o 5º minuto 

com 500 a 1000 mil contagens. 
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CIntilografia Renal Dinâmica 

 

Preparo do paciente 

É recomendado apenas a hidratação oral constante para a realização das imagens, e 

esvaziar bexiga antes do estudo. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada é de 3 a 10 mCi (111 a 370 MBq) de 99mTc-DTPA. 

Para pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com a idade, peso 

e massa corporal. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas imediatamente após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR ou LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 256x256. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, com os braços elevados. 

Imagens de fluxo são adquiridas imediatamente após a administração do RF em 

projeção posterior do abdômen, sendo na fase de fluxo adquirida 1 imagem a cada 2 

segundos por 1 minuto e após, sequência dinâmica com 1 imagem obtida a cada 1 

minuto durante 30 minutos. 
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Cintilografia Renal Estática 

 

Preparo do paciente 

É recomendado apenas a hidratação oral constante para a realização das imagens. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 1 a 3 mCi (37 a 111 MBq) de 

99mTc-DMSA. 

Para pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com a idade, peso 

e massa corporal. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas de 6 horas após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR ou LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 256x256. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, com os braços elevados. 

Imagens estáticas são adquiridas em projeção anterior, posterior, e oblíquas 

posteriores direita e esquerda. As imagens são adquiridas com 500 mil contagens por 

imagem. 
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Cistocintilografia Direta 

 

Preparo do paciente 

É recomendado que o paciente esvazie a bexiga antes da realização das imagens. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada é de 0,5 a 1,0 mCi (18,5 a 37 MBq) de 99mTc-DTPA. 

A administração do material é realizada por via intravesical. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas durante o enchimento vesical e micção do paciente. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR ou LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 64x64 ou 128x128. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente sentado sobre a comadre após a sondagem, 

e crianças menores deitadas sobre um fraldão. 

O radiofármaco é introduzido por meio da sonda vesical e imediatamente inicia-se a 

infusão de soro fisiológico. 

Imagens dinâmicas são realizadas até o enchimento vesical. 

Após etapa dinâmica, a sonda é retirada e realizam-se as imagens durante a micção. 

As imagens são adquiridas em projeções posteriores da pelve e do abdômen. 



222 

 

Cistocintilografia Indireta 

 

Preparo do paciente 

É recomendado apenas a hidratação oral constante para a realização das imagens. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada é de 3,0 a 10 mCi (111 a 370 MBq) de 99mTc-DTPA. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas cerca de 1 hora após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEHR ou LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV 

Matriz usual de 64x64 ou 128x128. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente sentado sobre a comadre, e crianças 

menores deitadas sobre um fraldão durante a micção. 

A primeira etapa do exame consiste em realizar uma cintilografia renal dinâmica. 

Após, o paciente senta sobre a comadre (as meninas) ou em pé (os meninos) com as 

costas próximas à face da câmara, e é então adquirida uma sequência dinâmica 

durante a micção. 
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Cintilografia Hepática com Hemácias Marcadas 

 

Preparo do paciente 

Este procedimento não requer um preparo do paciente. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade em um adulto é de 20 mCi (740 MBq) de 99mTc administrado 20 

minutos após o pirofostato ter sido injetado. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas imediatamente após a administração do RF. 

Aquisição SPECT pode ser realizada após 2 horas. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 128x128 ou 256x256 e zoom de 1,45. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em DD na mesa de exames, 

com os braços elevados. 

Imagens de fluxo são adquiridas com frame de 4 segundos durante 1 minuto e 

imagens estáticas com 500 mil contagens. 

Complemento com SPECT pode ser adquirido com frame de 15 segundos em uma 

órbita de 360º em torno da região estudada. 
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Cintilografia Hepatoesplênica 

 

Preparo do paciente 

Este procedimento não requer um preparo do paciente. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 5 mCi (185 MBq) para 99mTc-

Enxofre-coloidal ou 99mTc-Estanho coloidal e de 10 mCi (370 MBq) para 99mTc-

FITATO. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas imediatamente após a administração do RF. 

Aquisição SPECT pode ser realizada após 2 horas. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 128x128 e zoom de 1,45. 

 

Protocolo de aquisição 

Para o método in vivo, é necessário administrar e esperar 20 minutos, então injetar 

radiotraçador sob câmera para fluxo, caso necessário. 

Para o in vitro, é feita extração de 2 a 2,5ml de sangue em seringas heparinizadas do 

paciente e marcada. 

São adquiridas imagens com o paciente em posição decúbito dorsal na mesa de 

exames, com braços elevados. 

Imagens estáticas são adquiridas em projeção anterior, posterior, OAD e OAE. 
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Cintilografia Hepatobiliar 

 

Preparo do paciente 

Jejum de 2 a 8 horas antes do exame para um indivíduo adulto. 

Para pacientes pediátricos, o recomendado é em média jejum de 2 horas. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 3 a 5 mCi (11,1 a 18,5 MBq) de 

99mTc-DISIDA. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas imediatamente após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEHR ou LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

A matriz usual é de 128x128 com zoom de 1,45. Para aquisições SPECT, zoom de 

1,0. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames. 

Imagens de fluxo são adquiridas com frame de 2 segundos durante 1 minuto. 

São obtidas imagens estáticas na incidência anterior, 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 

minutos após a injeção. 

Complemento com SPECT. 



226 

 

Cintilografia para Esvaziamento Gástrico 

 

Preparo do paciente 

Jejum de 8 horas antes do exame para um um indivíduo adulto. 

Para pacientes pediátricos, o recomendado é jejum de 4 horas. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 0,5 a 1,0 mCi (18,5 a 37 MBq) 

de 99mTc-Enxofre-coloidal ou 99mTc-FITATO. 

A administração do material é realizada por via oral, podendo o RF ser misturado  

tanto com ovos, quanto em pão, em caso de esvaziamento sólido. 

Para esvaziamento líquido, pode ser misturado ao leite. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas imediatamente após a ingestão do alimento ou líquido 

marcado. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 128x128 e ajustar zoom de acordo com o tamanho do paciente. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente adulto em pé em frente ao detector, pediátrico 

pode fazer em decúbito dorsal. 

Imagens dinâmicas são adquiridas por 60 minutos para pacientes pediátricos, ou em 

caso de esvaziamento rápido obtendo 1 imagem por minuto em torno de 45 minutos. 

Imagens de estáticas adquiridas em projeções anterior e posterior do abdômen. 



227 

 

Cintilografia para Refluxo Gastroesofágico 

 

Preparo do paciente 

Jejum de 3 horas antes do exame. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 0,5-1,0 mCi (18,5-37 MBq) de 

99mTc-Enxofre-coloidal, 99mTc-DTPA ou 99mTc-FITATO. 

A administração do material é realizada por via oral. 

Para pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com a idade, peso 

e massa corporal. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas imediatamente após a ingestão do líquido recomendado 

marcado com o RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 128x128 e ajustar zoom de acordo com o tamanho do paciente. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames. 

Imagens dinâmicas são adquiridas durante 30 minutos. 

São adquiridas imagens estáticas de 500 mil contagens. 
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Cintilografia para Sangramento Gastrointestinal 

 

Preparo do paciente 

Esvaziar a bexiga e intestino antes da realização do estudo. 

 

Atividade e método de administração 

A atividade administrada em um adulto é de, no máximo, 30 mCi (1110 MBq) de 99mTc-

Enxofre-coloidal ou 99mTc-FITATO. 

Para pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com a idade, peso 

e massa corporal. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Método in vitro: é administrado a mistura por via endovenosa após 1 hora de 

marcação. 

Método in vivo: é administrado por via endovenosa pirofosfato e após 20 minutos é 

injetado o RF e imediatamente realizado imagens de fluxo. 

Método in vivo modificado: é administrado pirofosfato e deve-se aguardar 20 minutos. 

Após, retirar 5ml de sangue do paciente e colocar em uma seringa com pertecnetato, 

misturando durante 10 minutos. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEHR. 

Utilizar janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

A matriz usual é de 128x128 e zoom de 1,0 para adultos e 1,5 para pacientes 

pediátricos. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em DD na mesa de exames ou 

em ortostase. 

Imagens dinâmicas são adquiridas com frame de 1 minuto durante 60 minutos, caso 

não se detecte foco de sangramento nas imagens dinâmicas na primeira hora, é 

iniciada série de imagens estáticas tardias no intervalo de 30 em 30 minutos nas 
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primeiras horas e depois de 1 em 1 hora, podendo haver imagem tardia de 24 horas. 

São adquiridas imagens estáticas com 500 mil contagens em projeção anterior. 
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Cintilografia para Mucosa Gástrica Ectópica 

 

Preparo do paciente 

Estar em jejum durante 4 horas antes do exame. 

Pode-se administrar cimetidina ou ranitidina 2 dias antes do estudo. 

Certificar-se de que o paciente não realizou exame com hemácias marcadas com 

estanho. 

Recomendar a evacuação antes do exame. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 5-10 mCi (185-370 MBq) de 

99mTc-pertecnetato. 

Para pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com a idade, peso 

e massa corporal. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas imediatamente após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEHR ou LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV, utilizando matriz usual 

de 128x128. 

Ajustar zoom de acordo com o tamanho do paciente. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames, com braços elevados. 

Imagens de fluxo são adquiridas com 4 segundos/frame durante 1 minuto. 

Sequência dinâmica após fluxo com 1 minuto/frame durante 45 minutos. 

São adquiridas imagens estáticas com 500 mil a 1 milhão de contagens. 

Complemento com SPECT também pode ser realizado. 
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Cintilografia de Glândulas Salivares 

 

Preparo do paciente 

Estar em jejum durante 2 horas antes do exame. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada em um adulto é de 10 mCi (370 MBq) de 99mTc-

pertecnetato. 

Para pacientes pediátricos, a atividade deve ser ajustada de acordo com a idade, peso 

e massa corporal. 

A administração do material é realizada por via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas imediatamente após a administração do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEHR ou LEAP. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 128x128 e zoom de 2,0. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames. 

Imagens de fluxo são adquiridas com 3 segundos/frame durante 1 minuto 

Sequência dinâmica após fluxo durante 20 minutos, e no 15° minuto deve-se 

administrar suco de limão via oral sem interromper a aquisição. 

São adquiridas imagens estáticas com 500 mil contagens. 
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Cintilografia cerebral com 99mTc-ECD 

 

Preparo do paciente 

Não ingerir substâncias estimulantes (cafeína, chocolate, refrigerante, bebidas 

energéticas, etc), tampouco ingerir quaisquer drogas que afetem o fluxo sanguíneo 

cerebral (nicotina, álcool, cocaína, etc). 

Realizar o acesso endovenoso no paciente 10 minutos antes da injeção do 

radiofármaco. 

O paciente deverá permanecer em um quarto escuro sem se mover, falar ou ler 

durante estes 10 minutos, assim como por, no mínimo, 5 minutos após a injeção. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada é de 20 a 30 mCi (740 Mbq a 1110 Mbq) de 99mTc-

ECD. A administração do material é realizada via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas de 30 a 90 minutos após a injeção do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEHR ou fanbeam. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

A matriz usual é de 128x128. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente o paciente em decúbito dorsal com os 

movimentos levemente restringidos. Realizado SPECT da região de interesse com 

120 projeções de 20 a 30 segundos cada, com a imagem tendo um total de 5 milhões 

de contagens. 
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Cintilografia Cerebral com 99mTc-TRODAT-1 

 

Preparo do paciente 

Suspender qualquer medicação antiparkinsoniana por, no mínimo, 12 horas antes do 

exame. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada é de 20 a 25 mCi (814 Mbq a 925 Mbq) de 99mTc-

TRODAT-1. 

A administração do material é realizada via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas 4 horas após a injeção do RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara com colimador LEHR ou fanbeam. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 128x128. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente o paciente em decúbito dorsal com os 

movimentos levemente restringidos. 

Realizado SPECT da região de interesse com 120 projeções de 20 a 30 segundos 

cada. 
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Cintilografia de Fluxo Sanguíneo Cerebral 

 

Preparo do paciente 

O paciente deve estar com a pressão sanguínea estável para realizar o exame, 

envolver a região glabelar do crânio com um torniquete, a fim de limitar a circulação 

sanguínea periférica. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada é de 20 a 30 mCi (740 Mbq a 1110 Mbq) de 99mTc-

DTPA. 

A administração do material é realizada via endovenosa. 

 

Tempo de imagem 

Imagens são adquiridas enquanto é administrado o RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 128x128. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames. 

São adquiridas imagens de fluxo, com imagens de 2 segundos por frame por no 

mínimo 2 minutos, depois são realizadas imagens estáticas nas projeções anterior e 

lateral, com 500 mil contagens cada. 
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Cisternocintilografia 

 

Preparo do paciente 

O preparo do paciente se desenvolve acerca da punção lombar: o paciente ficará 

deitado em posição fetal, e então, um médico qualificado para o procedimento aplicará 

uma solução antisséptica na região lombar e administrará o RF. 

 

Atividade e método de administração 

A média da atividade administrada é de 5 a 10 mCi (185 Mbq a 370 Mbq) de 99mTc-

DTPA. 

A administração do material é realizada via injeção no espaço subaracnoide, por 

punção suboccipital ou lombar. 

 

Tempo de imagem 

As imagens são adquiridas 1, 3, 6 e 24 horas após administração d RF. 

 

Instrumentação 

É utilizada uma gama-câmara. 

Colimador LEHR. 

Janela de energia de 15% centrada em fotopico de 140 keV. 

Matriz usual de 128x128. 

 

Protocolo de aquisição 

São adquiridas imagens com o paciente posicionado em decúbito dorsal na mesa de 

exames. 

Imagens estáticas podem ser adquiridas com 50 a 100 mil contagens por imagem, 

nas projeções anterior, posterior e lateral de crânio e posterior de abdômen e tórax 

para avaliar a medula espinal. 
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